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Do wszystkich uczestnikéw postepowania

SPROSTOWANIE
Dot. odpowiedzi na zapyvtania Wykonawedw —
pytanie nr 3 - pak nr 22
pyvianie ny 11, 12 oraz 13 — pakief nr 59

dotyczy: odpowiedzi na pytania z dnia 25.06.2020r do postepowania nr SPZOZ/PN/10/2020 prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na ,Dostawa sprzetu jednorazowego i wielokrotnego uzytku dla SP
ZOZ w Sancku”

Dotyczy pytania nr 3

JEST:

* Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr22

Czy Zamawiajgcy w Pakiecie nr 22 wymaga, aby pompy ssaco — ptuczace do zabiegdéw laparoskopowych wyposazone
byly w koficéwke robocza o $rednicy 5 mm i dhugodci 33 cm, w dwa przyciski: do ssania i ptukania, dwie koficéwki do
podigczenia pojemnikow z sola fizjologiczna, w zintegrowany system ewakuacji dymu oraz regulacje sity plukania?
Odpowied?: Zamawiaigcy wymaga.

MA BYC:

* Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 22

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 22 wymaga, aby pompy ssgco — ptuczace do zabiegéw laparoskopowych wyposazone
byly w koAcéwke robocza o srednicy 5 mm i dlugoéci 33 cm, w dwa przyciski: do ssania i plukania, dwie koncéwki do
podiaczenia pojemnikéw z sola fizjologiczna, w zintegrowany system ewakuacji dymu oraz regulacje sity ptukania?
Odpowied?: Zamawiajqcy dopuszeza, ale nie wymaga.

Dotyezy pytania nr 11

JEST:
* Pytanie nr 11 - dot. pakietu nr 59, poz.1,2,3,4.
Czy zamawiajacy oczekuje, aby na kazdym wkladzie byla umieszczona fabrycznie nadrukowana data waznodei i

numer serii? Zamawiajgcy ma wowcezas pelna kontrole nad uzywanym asortymentem pod wzgledem
przydatnosci(data waznosci) 1 identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego
poprzez wydawke na oddziaty. Fabrycznie nadrukowana data waznosci, warunkuje takze, kontrole nad skutecznoscia i
przydatnoscia filtréw we wkiadzie.

Odpowied?: TAK, przy zachowaniu zasad kompatybilnosci z posiadanym sprzetem.
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MA BYC:

* Pytanie nr 11 - dot. pakietu nr 59, pozl1,2,3.4.

Czy zamawiajacy oczekuje, aby na kazdym wkladzie byla umieszczona fabrycznie nadrukowana data waznodei i
numer serii? Zamawiajacy ma wowczas pelna kontrole nad uzywanym asortymentem pod wzgledem
przydatnosci(data waznosci) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego
poprzez wydawke na oddzialy. Fabrycznie nadrukowana data waznosci, warunku je takze, kontrole nad skutecznosdcia i
przydatnoscig filtréw we wkiladzie.

Odpowiedi: Zamawiajqcy oczekuje by informacja byta nadrukowana. Nie wymaga by byfo to na kazdym whkladzie

( lecz dopuszcza) Informacja moze byé na opakowaniu indywidualnym wkladu.

Dotyczy pytania nr 12

JEST:

Pytanie nr 12 - dot. pakietu nr 59, poz. 2.

Czy zamawiajacy dopusci zestaw gdzie dren(sterylny) jest zakonczony lejek-lejek z tacznikiem schodkowanym do
regulowania sily ssania, zapakowany w jednym opakowaniu z wktadem(2000ml) folia-folia?

Qdpowied?: TAK, przy zachowaniu zasad kompatybilnosci z posiadanym Sprzetem.

MA BYC:
* Pytanie nr 12 - dot. pakietu nr 59, poz. 2.
Czy zamawiajacy dopusci zestaw gdzie dren(sterylny) jest zakoniczony lejek-lejek z tacznikiem schodkowanym do

regulowania sily ssania, zapakowany w jednym opakowaniu z wkiadem(2000ml) folia-folia?
Odpowied;: TAK, przy zachowaniu zasad kompatybilnosci z oferowanym sprzetem dopuszczonym do zaoferowania
lub spetniajgcym SIWZ,

Dotyvezy pyvtania nr 13

JEST:

* Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 59, poz. 4

Czy zamawiajgcy dopusci zestaw gdzie dren(sterylny) jest zakonczony lejek-lejek z tacznikiem schodkowanym do
regulowania sily ssania, o df.2, Im,$red. wew.5,6mm,zew.8.0mm, zapakowany w jednym opakowaniu z
wkiadem(1000ml) folia-folia?

Odpowiedi: TAK, przy zachowaniu zasad kompatybilnosci z posiadanym sprzetem.

MA BYC:

* Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 59, poz. 4
Czy zamawiajacy dopusci zestaw gdzie dren(sterylny) jest zakonczony lejek-lejek z tacznikiem schodkowanym do
regulowania sity ssania, o d1.2,1m,$red. wew.5,6mm,zew.8.0mm, zapakowany w jednym opakowaniu z
wkiadem(1000ml) folia-folia?

Odpowiedi: TAK, przy zachowaniu zasad kompatybilnosci z oferowanym sprzetem dopuszczonym do zaoferowania
{ub spetniajgcym SIWZ.

UWAGA
Wobec udzielonych wyjasnien na zapytania Wykonawcow jak réwniez modyfikacji tresci SIWZ majgcych wplyw
na zaoferowany przedmiot zamé6wienia, nalezy indywidualnie uwzgledni¢ zmiany w ofercie w formularzu
cenowym przedmiotu zamoéwienia.

Z powazaniem
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