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do wszystkich uczestnikow postepowania

dotyczy: postepowania nr SPZOZ/PN/41/2020 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Dostawa dwdch analogowych aparatéw rentgenowskich do
pracowni RTG SPZOZ w Sanoku oraz urzgdzenia do automatycznej dekontaminacji
powietrza w przedmiocie zadania ,Poprawa bezpieczeristwa epidemiologicznego na
terenie wojewodztwa podkarpackiego w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-
CoV-2

SPROSTOWANIE
Do pisma SPZOZ/SAN/ZP/351/2020 z dnia 08.12.2020r
Dotyczy odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw — pytanie nr 4 oraz 13

JEST

Pytanie nr 4

Czy zamawiajgcy zrezygnuje z zapisu 74 Kat pochylania pulpitu = 110°? Parametr taki jest
wykorzystywany przy urzadzeniach z lampg mocowang na suficie a nie na kolumnie podto-
gowej, gdyz w tym drugim przypadku zakres ruchu na kolumnie aparatu musiatby byé taki,
aby lampa na kolumnie dojechata nad statyw, zeby wykona¢ badanie promieniem piono-
wym.

Czy majgc na uwadze taki zapis jak wyzej zamawiajgcy dopuszcza kolumny mocowane do
podtogi a takze z mocowaniem na suficie na szynie pomocniczej?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

MABYC

Pytanie nr 4

Czy zamawiajacy zrezygnuje z zapisu 74 Kat pochylania pulpitu = 110°? Parametr taki jest
wykorzystywany przy urzadzeniach z lampg mocowang na suficie a nie na kolumnie podto-
gowej, gdyz w tym drugim przypadku zakres ruchu na kolumnie aparatu musiatby by¢ taki,
aby lampa na kolumnie dojechata nad statyw, zeby wykona¢ badanie promieniem piono-

wym.
Czy majgc na uwadze taki zapis jak wyzej zamawiajacy dopuszcza kolumny mocowane do
podtogi a takze z mocowaniem na suficie na szynie pomocniczej?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 13

Dot. Zatacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/41/2020

Zestawienie wymaganych parametréw techniczno- uzytkowych oraz szczegélowy opis
przedmiotu zaméwienia. Pkt 74.

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie urzadzenia bez funkcjonalnoéci pochylania
pulpitu?

Uzasadnienie:

Prosimy dopuszczenie aparatu bez uchylnego pulpitu Bucky gdyz:

1. W przypadku urzgdzenia z kolumna podiogowa, wykonywanie ekspozycji promieniem
pionowym na stojaku do zdjeé ptucnych jest niemozliwe.

2. W praktyce klinicznej wykonywanie zdje¢ promieniem sko$nym na stojaku do zdjeé ptuc
przy pomocy aparatu z kolumng podtogowa wykorzystywane jest sporadycznie i moze byé
swobodnie zstgpione ekspozycjg poza pulpitem Bucky.

3. Funkcjonalno$¢ jest opcjg dodatkowg o wysokim koszcie zakupu w kazdym systemie
RTG, co moze niepotrzebnie niekorzystnie wplyngé na cene oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

MA BYC

Pytanie nr 13

Dot. Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/41/2020

Zestawienie wymaganych parametréw techniczno- uzytkowych oraz szczegétowy opis
przedmiotu zamoéwienia. Pkt 74.

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie urzadzenia bez funkcjonalnosci pochylania
pulpitu?

Uzasadnienie:

Prosimy dopuszczenie aparatu bez uchylnego pulpitu Bucky gdyz:

1. W przypadku urzgdzenia z kolumng podtogowa, wykonywanie ekspozycji promieniem
pionowym na stojaku do zdje¢ ptucnych jest niemozliwe.

2. W praktyce klinicznej wykonywanie zdjg¢ promieniem skosnym na stojaku do zdjeé piuc
przy pomocy aparatu z kolumng podiogowg wykorzystywane jest sporadycznie i moze byé
swobodnie zstgpione ekspozycja poza pulpitem Bucky.

3. Funkcjonalno$¢ jest opcjg dodatkowa o wysokim koszcie zakupu w kazdym systemie
RTG, co moze niepotrzebnie niekorzystnie wpltynaé na cene oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Z powazaniem
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