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SPZ0OZ/SAN/ZP/120/2020 Sanok, 25 czerwiec 2020r.

do wszystkich uczestnikéw postepowania

dotyczy: postgpowania nr SPZOZ/PN/10/2020 prowadzonego w trybie przetargu
_nieograniczonego na dostawe sprzetu jednorazowego i wielokrotnego usytku
dla SPZOZ Sanok

DOTYCZY przedmiotu zaméwienia i projektu umowy.

* Pytanie nr 1 - dot. pakietu nr 12— Ta$ma do leczenia wysitkowego nietrzymania moczu u kobiet.
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania w Pakiecie nr 12 ta§me do leczenia wysitkowego nietrzymania moczu,
tkang metoda osnowows, o splocie kolumienkowym (inna od quadriaxial), dlugos¢ 45 cm, szer. 1,1 cm, grubosé
0,34 mm, zaggszczenie oczek 55-60%, porowato$¢ 1500-1950 mikron6w, tasma w ostonce, brzegi zakonczone
bezpiecznymi petelkami, wytrzymato$¢ min. 90N/cm.

Odpowied;: Zamawiajgcy nie dopuszeza.

* Pytanie nr 2 - dot. SIWZ

Czy Zamawiajacy uzna za spetniony wymog art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, je$li wykonawca, kt6ry nie nalezy
do zadnej grupy kapitalowej przedstawi stosowne o§wiadczenie wraz z oferta?

Odpowiedi: TAK

* Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 22

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 22 wymaga, aby pompy ssgco — phuczace do zabiegéw laparoskopowych
wyposazone byly w koficowke robocza o srednicy 5 mm i dtugosci 33 ¢cm, w dwa przyciski: do ssania i
ptukania, dwie koficéwki do podigczenia pojemnikéw z solg fizjologiczna, w zintegrowany system ewakuacji
dymu oraz regulacje sity ptukania?

Odpowiedi: Zamawiajgcy wymaga.

* Pytanie nr 4 - dot. pakietu nr 52 poz. 3
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 52 pozycja 3 wymaga, aby kaniula byla dostepna
zar6wno w wersji zebrowane;j jak i z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem oraz dyskiem
retencyjnym, do wyboru przez Zamawiajacego podczas sktadania zaméwienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zaoferowania obu systeméw fiksacji do wyboru przez Zamawiajacego
podczas skladania zamowien.

* Pytanie nr 5 - dot. pakietu nr 52, poz. 1-3
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 52 pozycje 1- 3 wymaga, aby obturator z
separatorem tkankowym posiadat otwér w grocie, co pozwala na bezposrednia insuflacje podczas
wprowadzania trokara.

Odpowiedi: Zamawiajgcy wymaga w pozycjach 1-3 obturatora z otworem w grocie.

* Pytanie nr 6 - dot. pakietu nr 1

Czy w Pakiecie 1 Zamawiajacy oczekuje, aby igta posiadata opcjonalnie zaktadane ,.skrzydetka”, co znacznie
ulatwia manipulacje igta.

Odpowiedt: Zamawiajgcy dopuszcza.
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* Pytanie nr 7 - dot. pakietu nr 29

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na odstagpienie z wymogu dostarczenia prébek do wgladu?

Odpowied?: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na odstgpienie wymogu, jednoczesnie oSwiadcza, ze produkt
zostanie odestany do Wykonawcy w stanie nienaruszonym lub zakupiony przez Zamawiajgcego.

* Pytanie nr 8 - dot. pakietu nr 45

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na odstgpienie od wymogu dostarczenia probek; alternatywnie czy Zamawiaj
czy zgodzi si¢ na zmniejszenie ilosci prébek do 1 sztuki dla pakietu (rozmiar zostanie wskazany przez
Zamawiajacego).

Odpowied?: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

* Pytanie nr 9 - dot. pakietu nr 39, poz. 2

Zwracamy si¢ z prosba do zamawiajacego o dopuszczenie w postgpowaniu igiet do portéw naczyniowych o
niewielkich réznicach technicznych, lecz takiej samej funkcjonalnosci uzytkowej: do tgczenia z koreczkiem ma
18cm a razem z koreczkiem 21cm, reszta parametréow bez zmian.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 10 - dot. pakietu nr 59 - poz. 1,2,3,4.
Czy Zamawiajacy w trosce o bezpieczenstwo personelu i pacjentéw oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopusci do
postepowania rownowazny system do odsysania konkurencyjnego producenta o nastepujacych cechach:

- wklady posiadaja w pokrywie dwa krécéce ( pacjent, proznia ), o réznej $rednicy, co zapobiega
mylnemu podigczeniu drenéw. Kréciec przytaczeniowy do pacjenta jest uniwersalny(takze do zabiegéw ortope-
dycznych): gladki i rozszerzajacy si¢, przez co dostosowany jest do drendw o r6znej srednicy; nie jest obrotowy,
poniewaz obrotowy jest caly wktad, w tym sensie, ze mozna go umiesci¢ w kanistrze w dowolnej pozycji i tym
samym skierowac krdéciec w strong pacjenta.

Wyposazone s3 w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczajacy zrédlo ssania przed zalaniem
jak i personel przed kontaktem z odsysang wydzielina, w dwa uchwyty w postaci petli do wygodnego demontazu
oraz szeroki port do pobierania prébek. Ochrona przeciwbryzgowa przed wczesniejszym zamknigciem fil-
tra(oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem si¢ wydzieliny do pacjenta) nastepuje dzieki wewngtrznemu
wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielacej od spodu pokrywe na trzy komory.

Wkiady samo zasysaja si¢ i samo uszczelniaja po uruchomieniu ssania. Wkiady okragte, wykonane
z polietylenu, wkilady czg$ciowo sprasowane, wymiana wkladéw po odiaczeniu drenu ssania z pokrywy wkiadu, -
bez odlgczania od Zrodla ssania. Wklady oraz kanistry wystepuja o pojemnosci 1000m1,2000ml. Kanistry kom-
patybilne z oferowanymi wkladami, ze skala pomiarowa co 100ml(klasa I), z mozliwo$cig mycia recznego, me-
chanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z mozliwoscia sterylizacji w temp.121st.C, wyposazone sa
w zaczep do mocowania, bez innych przylaczy, ze skalg pomiarows.

Powyzej opisany system charakteryzuje si¢ prostota obshugi jak i bezpieczeristwem uzytkowania.
Oferowany system speinia najwyzsze normy jakosciowe i bezpieczefistwa a zarazem jest konkurencyjny cenowo.
Nie dopuszczenie innych oferentéw w obecnej trudnej sytuacji finansowej szpitala(a w bliskiej perspek-
tywie jeszcze trudniejszej - na stronie szpitala jest apel o wsparcie finansowe) to znacznie wigcej niz biad.
Zgoda Zamawiajgcego umozliwi zaoferowanie systemu najnowoczesniejszego na rynku, ze wzgledu na opa-
tentowang, antybakteryjna technologie produkcji wkiadéw i pojemnikow ( co jest potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezplatne wyposazenie oddzialéw w kompatybilne pojemniki
( o wlaSciwosciach antybakteryjnych ) wielorazowego uzytku w przypadku wybrania naszej oferty.
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza rownowazny system opisany w zapytaniu pod warunkiem, ze dostarczone
whktady pakowane indywidualnie z drenem lub bez (ilosci wg SIWZ) dostarczane bedg w formie czgsciowo ztozo-
nej lub sprasowanej ograniczajqcej powierzchnig ich magazynowania. Oferent po podpisaniu umowy zobowig-
zany jest do bezplatnego uzyczenia pojemnikow wielokrotnego uzytku kompatybilnych z oferowanymi wktadami
wraz z uchwytami w ilo$ci min. 60 szt- 2 I; 20szt- 1] oraz stelazy jezdnych 3szt na butle 2 litrowe.

* Pytanie nr 11 - dot. pakietu nr 59, poz.1,2,3,4.

Czy zamawiajacy oczekuje, aby na kazdym wkladzie byla wmieszczona fabrycznie nadrukowana data waznosci
i numer serii? Zamawiajacy ma woéwczas pehng kontrole nad uzywanym asortymentem pod wzgledem
przydatnosci(data waznosci) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania
zbiorczego poprzez wydawke na oddzialy. Fabrycznie nadrukowana data waznosci, warunkuje takze, kontrole
nad skutecznoscia i przydatnoscia filtrow we wkladzie.

Odpowieds: TAK, przy zachowaniu zasad kompatybilnosci z posiadanym sprzetem.
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* Pytanie nr 12 - dot. pakietu nr 59, poz. 2.

Czy zamawiajacy dopusci zestaw gdzie dren(sterylny) jest zakonczony lejek-lejek z tacznikiem schodkowanym
do regulowania sity ssania, zapakowany w jednym opakowaniu z wktadem(2000ml) folia-folia?

Odpowieds: TAK, przy zachowaniu zasad kompatybilnosci z posiadanym sprzetem.

* Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 59, poz. 4

Czy zamawiajacy dopusci zestaw gdzie dren(sterylny) jest zakonczony lejek-lejek z tacznikiem schodkowanym
do regulowania sity ssania, o dt.2,1m,$red.wew.5,6mm,zew.8.0mm, zapakowany w jednym opakowaniu z
wktadem(1000ml) folia-folia?

Odpowied;: TAK, przy zachowaniu zasad kompatybilnosci z posiadanym sprzgtem.

* Pytanie nr 14 - dot. pakietu nr 12
Czy Zamawiajacy dopusci tasmy o specyfikacji bardzo zblizonej do wymagan Zamawiajacego :
Tasma do chirurgicznego leczenia wysitkowego nietrzymania moczu u kobiet metoda TOT lub TVT. Wykonana

jest niewchlanialnego polipropylenu monofilamentowego.
Parametry: szerokos$¢: 1,2 cm, dlugosé: 45 cm, grubosé: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m2, wielko$¢ poréw: 0,90

mm.
Brzegi taémy zakonczone sg dlugimi wasami ulatwiajacymi implantacje. Tasma w plastikowej ostonce. Ostonka

nie zachodzi na siebie, pozostawiajac $rodek z tasma.
Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 15 - dot. pakietu nr 6, poz. 1,2
1. Czy Zamawiajgcy w pozycji 1,2 pakiet 6 dopusci do postepowania cewnik troj$wiatlowy 13,5 Fr
wysokoprzeplywowy (High Flow), ramiona proste lub zagiete i dlugosciach:

dla pozycjil-15cm, 17,5 cm
dla pozycji 2 - 20 cm?

Charakterystyka cewnika:
- termoplastyczny poliuretan Tecoflecx

- radiocieniujacy szaft cewnika

- obrotowy pierscien do szycia pozwalajacy unikna¢ podraznienia skory

- zacisk bezpieczenstwa z zabezpieczeniami bocznymi chronigcymi rurke koncédwki przed wyslizgnigciem sie
- wskazniki wypehienia, rozmiar i dlugos¢ '

- kompatybilny z MRI

- odpoma na odksztatcenia prowadnica ,,J” z wysoka zawartosécig tytanu zapewniajaca wyjatkowo wysoka
elastyczno$é i odpornos¢ na odksztatcenia , dodatkowy komfort zapewnia powtoka z PTFE, ktora gwarantuje

gladkg powierzchnie i najwyzszy poslizg
- igla wprowadzajaca 18G

- rozszerzadio

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech
Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z SIWZ.

* Pytanie nr 16 - dot. pakietu nr 39

Czy Zamawiajacy w pozycji 1 pakiet 39 dopusci do postgpowania cewnik dwuswiattowy dlugoterminowy
poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metoda wsteczna (retrograde) z opatentowana konstrukcja
konicéwki, ktéra umozliwia proste i precyzyjne umiejscowienie koncéwki w prawym przedsionku, o stopniu
recyrkulacji ponizej 1%, $rednica 15,5 FR i dlugosci cewnika: 19/40, 23/44, 28/49, 33/54 do wyboru przez
Zamawiajgcego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujacy cewnik

- zastosowana technika typu ,,Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki

- silikonowe przedtuzki

- zigcze typu PEEK odporne na ekstremalne obcigzenia chemiczne i mechaniczne
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- zacisk na cewnik ze skrzydetkami do mocowania na skérze

- wskazniki wypemienia, rozmiar i dtugos¢

- kompatybilny z MRI

- odporna na odksztalcenia prowadnica ,J”  z wysoka zawartoscia tytanu zapewniajaca wyjatkowo wysoka

elastycznos¢ i odpornos¢ na odksztalcenia , dodatkowy komfort zapewnia powloka z PTFE, ktora gwarantuje
gtadka powierzchni¢ i najwyzszy poslizg

- adapter wypemhiajgcy

- zacisk cewnika ze skrzydetkami do mocowania na skorze
- igta wprowadzajgca 18G

- rozszerzadta 12 Fri 16 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- kleszczyki — 2 szt
Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 17 - dot. pakietu nr 39
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 39 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odpowied?i: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.

* Pytanie nr 18 - dot. pakietu nr 27
Prosimy o wyjasnienie, czy w tym pakiecie nalezy zaoferowaé igly do aparatu (pistoletu) o nazwie MEDGUN ?
Qdpowied?;: Zamawiajgcy wyjasnia iz nastgpita omytka i wymagamy igiet do aparatu MEDGUN.

* Pytanie nr 19 - dot. pakietu nr 59

Ze wzgledu na fakt, Ze aktualnie na rynku dostgpne sa rowniez importowane z Azji wkiady workowe dostarczane
w formie calkowicie rozprezonej lub tylko czgsciowo sprasowanej, celowym jest okreslenie oczekiwafi
Zamawiajgcego co do parametréw oferowanych wkladéw i mozliwosci ich przechowywania w magazynie
szpitalnym ina oddziatach.
Prosimy zatem o okre$lenie, czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania w poz. 1, 2, 3 i 4 wkladéw workowych i
zestawOw wkiadow z drenem opisanych w SIWZ dostarczanych w formie catkowicie sprasowanej (kompaktowej)
zajmujacej mato miejsca w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedi: Worki majq by¢ zlozone lub sprasowane i znajdowaé sig w opakowaniu jednostkowym.

* Pytanie nr 20 - dot. pakietu nr 46
Czy  Zamawiajagcy dopusci  zaoferowanie petli o  s$rednicy 15mm, 25mm i 32mm.
Odpowiedl: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 21 - dot. pakietu nr 65

Czy Zamawiajacy w pozycji 1 dopusci zaoferowanie zestawu Ch 16, 18/ 60 cm, ze zglebnikiem silikonowym, z
plytka silikonowa zewnetrzna do mocowania zglebnika i utrzymania jego odpowiedniej pozycji, z zaciskiem do
zamykania zglebnika i regulacji przeptywu, tacznik EnFit zintegrowany z portem Y do podawania pokarmu i le-
kow.

Odpowied?: Zamawiagjqcy nie dopuszcza. Podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 22 - dot. pakietu nr 52, poz. 1
Czy zamawiajacy dopusci w Czesci 52 poz 1

Zestaw skladajacy si¢ z Jednorazowego trokara o $rednicy 12 mm i dlugosci 100 mm, z karbowang
kaniulg - 2szt. Obturator posiada kierunkowa optyczna, stozkowsg koricéwke zaopatrzong w dwa separatory
tkankowe, otwdr do wprowadzenia kamery 10 mm na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej
fiksacji. Czytelna oznaczenie srednicy na obturatorze i porcie kaniuli. Podwdjna uszczelka; stata w kaniuli,
typu "kaczy dziéb", zapobiegajaca utracie odmy przy zdjetym porcie, druga w zdejmowalnym porcie
posiadajaca syntetyczna ostone zabezpieczajaca przed jej uszkodzeniem, umozliwiajaca stosowanie
narzedzi tzw.,,ednostaplera oversize" o $rednicy 5-12,7 mm. Port trokara posiada koncentryczne
wglebienie, utatwiajace wprowadzania narzedzi. Dwustopniowy zawor do insuflacji (insuflacja-stop, z
posrednia pozycjg pélotwarcia/zamknigcia). Przezierna, rowkowana w ksztatcie odwréconej choinki (
niegwintowana) kaniula, zakonczona skos$nym $cigciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem.
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Policarbonowa nasada obturatora zaopatrzona w dwa przeciwlegle przyciski umozliwiajgce jej wyjecie z
kaniuli oraz czytelne oznaczenie $rednicy ?

Odpowied;: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Zamawiajqcy wymaga obturatora z separatorem tkankowym z
otworem w grocie pozwalajgcym na bezposredniq insuflacje podczas wprowadzania trokara.

* Pytanie nr 23 - dot. pakietu nr 52, poz. 2
Czy zamawiajacy dopusci w Czgsci 52 poz 2

Zestaw skladajacy si¢ z Jednorazowego trokara o $rednicy 11 mm i dtugosci 100 mm, z karbowana kaniula
—2szt . Obturator posiada kierunkowa optyczna, stozkowa koficéwke zaopatrzong w dwa separatory
tkankowe, otwor do wprowadzenia kamery 10 mm na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej
fiksacji. Czytelna oznaczenie $rednicy na obturatorze i porcie kaniuli. Podwdjna uszczelka; stata w kaniuli,
typu "kaczy dzi6b", zapobiegajaca utracie odmy przy zdjetym porcie, druga w zdejmowalnym porcie
posiadajaca syntetyczna ostone zabezpieczajaca przed jej uszkodzeniem.

Port trokara posiada koncentryczne wglebienie, utatwiajace wprowadzania narzedzi. Dwustopniowy zawor
do insuflacji (insuflacja-stop, z posrednia pozycja pototwarcia/zamknigcia). Przezierna, rowkowana w
ksztalcie odwrdconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakoniczona sko$nym $cieciem, oznaczonym
czarnym liniowym znacznikiem. Policarbonowa nasada obturatora zaopatrzona w dwa przeciwlegte
przyciski umozliwiajgce jej wyjecie z kaniuli oraz czytelne oznaczenie $rednicy ?

Odpowied;: Zamawiajqcy nie dopuszcza. Zamawiajgcy wymaga obturatora z separatorem tkankowym z
otworem w grocie pozwalajqcym na bezposredniq insuflacje podczas wprowadzania trokara.

* Pytanie nr 24 - dot. pakietu nr
Czy zamawiajacy dopusci w Czesci 52 poz 3

Zestaw skladajacy sie z Jednorazowego trokara o srednicy 5 mm i dlugosci 100 mm, z karbowang kaniula
—2szt . Obturator posiada kierunkowa optyczna, stozkowa koficéwke zaopatrzona w dwa separatory
tkankowe, otwér do wprowadzenia kamery 5 mm na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej
fiksacji. Czytelna oznaczenie $rednicy na obturatorze i porcie kaniuli. Podwéjna uszczelka; stata w kaniuli,
typu "kaczy dziéb", zapobiegajaca utracie odmy przy zdjetym porcie, druga w zdejmowalnym porcie
posiadajaca syntetyczna ostone zabezpieczajaca przed jej uszkodzeniem.

Port trokara posiada koncentryczne wglebienie, ulatwiajace wprowadzania narzedzi. Dwustopniowy zawor
do insuflacji (insuflacja-stop, z posrednia pozycja pétotwarcia/zamkniecia). Przezierna, rowkowana w
ksztalcie odwréconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakonczona sko$nym $cieciem, oznaczonym
czarnym liniowym

znacznikiem. Policarbonowa nasada obturatora zaopatrzona w dwa przeciwlegte przyciski umozliwiajace
jej wyjecie z kaniuli oraz czytelne oznaczenie $rednicy ?

Odpowied;: Zamawiqjqcy nie dopuszcza. Zamawiajgcy wymaga obu wersji systemu fiksacji do wyboru
zamawiajgcego podczas sktadania.

* Pytanie nr 25 - dot. pakietu nr 39
Prosze¢ o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu 39 poz 1 i
zaoferowanie nastepujacych parametrow:

Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuswiattowy, wykonany z poliuretanu o $rednicy
14,5 Fri 16 Fr

Cewnik 14,5 Fr o diugosci cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami pro-
stymi i 14,5 Fr o diugosci 19, 24, 28 1 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przeptyw do
500ml/min.

Cewnik 16 Fr - dlugosci cewnika do mufy: 19, 23,27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i

16 Fr o dlugosci 19, 24,28 131 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr
przeptyw 500 ml/min nawet przy 15% okluzji.

Koncdéwka cewnika schodkowa 3cm.
Objetos¢ wypelnienia naniesiona na zaciskach.
Swiatto wewnetrzne cewnika 2.3 mm.

Otwory wycigte w systemie 360 st zapobiegajace przyssaniu si¢ cewnika do $ciany naczynia.
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Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o $rednicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o $rednicy 16,5
Fr.

Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagajacym aktywacji, zapobiega-
jacym przedostaniu si¢ powietrza do §wiatta naczynia i utraty krwi.

Cewnik w zestawie do zakladania metoda Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

Odpowied?:: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

* Pytanie nr 26 - dot. pakietu nr 25, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igiet Motylek pakowanych po100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilosci

szt. na opakowania po 100szt.
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 27 - dot. pakietu nr 28

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do aspiracji ptyndw z butelek bez zastawki, z zaworem pelnigcym funkcje
tozsama z zastawka, spehiajacy pozostate wymagania SIWZ?

Zawor wypeinia szczelna, silikonowa membrana, doskonale zabezpieczajaca przed samoistnym wyciekiem.
Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy jest obowigzany dopusci¢ rozwigzania réwnowazne z
opisywanym. W razie niedopuszczenie ww. przyrzadu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych
medycznie argumentéw, wyjasniajacych stanowisko Zamawiajacego.

Odpowieds: Zamawiajgcy dopusci, jezeli oprocz zaworu zastegpujqcego zastawke posiada filtr bakteryjny

wymagany w specyfikacji.

* Pytanie nr 28 - dot. SIWZ
Czy Zamawiajacy uzna za spelmiony wymog art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, je$li wykonawca, ktory nie nalezy
do zadnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne o§wiadczenie wraz z oferts.

Odpowied?: TAK

* Pytanie nr 29 - dot. pakietu nr 52, poz. 1-3

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 52 pozycja 1-3 dopusci zestawy zlozone z osobno pakowanego trokara i osobno
pakowanej kaniuli w jednym opakowaniu zbiorczym?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 30 - dot. pakietu nr 52, poz. 1

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 52 pozycja 1 dopusci i bedzie wymagat trokar/kaniule 12mm, umozliwiajace
wprowadzenie narzedzi od 4,7mm do 12,7mm bez ryzyka utraty odmy bez koniecznosci stosowania dodatkowych
redukcji oraz umozliwiajace stosowanie endostapleréw o tzw. trzonie ,,oversize 12mm” (do 12,7mm), szara,
skos$nie zakoniczona, przezierna kaniula z uzebrowaniem w ksztalcie odwréconej choinki poprawiajgca ich fiksacje
i minimalizujacg ryzyko wyslizgnigcia sie?

Odpowied;: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga obturatora z separatorem tkankowym z otworem
w grocie pozwalajgcym na bezposrednig insuflacje podczas wprowadzania trokara.

* Pytanie nr 31 - dot. pakietu nr 32, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do aerozoterapii zawierajacy: maske aerozolowag dla dzieci i dorostych
(rozmiary S, M, L, XL), nebulizator wykonany z PCV, bez zawartosci lateksu, podawania leku o pojemnosci 10
ml, skalowany co 2 ml, o wydajnosci 76% czasteczek o $rednicy 2-3 um przy przeptywie 81/min, mozliwos$¢ pracy
nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, ztacze nebulizatora o $rednicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym
o dhugosci 2.1 m?Z powazaniem

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 32 - dot. pakietu nr32 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci nebulizator z ustnikiem wykonany z PCV, bez zawartosci lateksu, podawania leku o
pojemnosci 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajno$ci 76% czasteczek o $rednicy 2-3 um przy przeptywie 81/min,
mozliwos¢ pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, ztacze nebulizatora o §rednicy F22, dren o przekroju
gwiazdkowym o dlugosci 2.1 m, z wezykiem o dlugosci 16 cm, przeznaczony dla pacjentéw powyzej 2 roku zycia
5

Odpowiedi: Zamawiagjgcy dopuszcza.
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* Pytanie nr 33 - dot. pakietu nr 46, poz. 1

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie jednorazowej petli do polipektomii o $rednicach: 10 mm, 15 mm,
25 mm i 35 mm, $rednica ostonki 2,3 mm, dodatkowo oferowane petle posiadaja funkcje rotacji ? Pozostate
parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 34 - dot. warunkow umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane istniejacego zapisu na nastepujacy:

»Zamawiajacy zastrzega sobie realizacje zamawianego asortymentu na podstawie osobno sktadanych zaméwien,
przy czym zamawiane ilosci w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego moga ulec zmniejszeniu w stosunku do ilo$ci
okreslonych w zataczniku nr 1, w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania, na co Wykonawca wyraza zgode z
zastrzezeniem, ze niewykorzystany limit nie przekroczy 20%”?

Odpowied?: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

* Pytanie nr 35 - dot. warunkow umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmianeg istniejacego zapisu na nastepujgcy:
»---, W terminie (max 6 dni roboczych) od daty ztozenia zamdéwienia”?
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

* Pytanie nr 36 - dot. warunkow umowy § 3 ust. 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokosci kar umownych z 5% na 3%?
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

* Pytanie nr 37 - dot. warunkow umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmiang istniejacego zapisu na nastepujacy:

,»W przypadku nie dostarczenia towaru w okreslonym umowg terminie Zamawiajacy naliczy kare umownag w
wysoko$ci 1% wartosci towaru nie dostarczonego zgodnie z zaméwieniem Zamawiajacego, za kazdy dzien
zwloki, przy czym zwloka ta nie moze trwaé dtuzej niz 5 dni.

Po uptywie wyzej okreslonego 5 - cio dniowego terminu oraz po wczesniejszym pisemnym wezwaniu do nalezytej
realizacji umowy Zamawiajgcy dokona zakupu towaru tej samej ilodci i tego samego gatunku obcigzajac
Wykonawce réznicg kosztéw, zachowujac prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonej kary umownej za zwloke”

Odpowied?: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

* Pytanie nr 38 - dot. warunkow umowy § 3 ust. 4
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmniejszenie wysokosci kar umownych z 5% na 3%?
Odpowied?: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

* Pytanie nr 39 - dot. warunkéw umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmiane istniejacego zapisu na nastgpujacy:

»W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca
zobowiazuje sie do jego bezptatnej wymiany w ilociach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie
5 dni roboczych liczac od dnia uznania reklamacji za zasadng™?

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

* Pytanie nr 40 - dot. warunkéw umowy § 3 ust. 7
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang istniejgcego zapisu na nastepujacy:
» W przypadku bezskutecznego uplywu terminu na wymiang wadliwego towaru okreslonego w ust. 5 Zamawiajgcy
dokona zakupu towaru tej samej ilosci i tego samego gatunku obciazajac Wykonawce roznicg kosztéw zachowujac
roszczenie o naprawienie szkody wyniklej ze zwloki, po wczesniejszym pisemnym wezwaniu do nalezytej
realizacji umowy”?

Odpowied?: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.

* Pytanie nr 41 - dot. warunkow umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang istniejacego zapisu na nastepujacy:

»,Zamawiajgcy w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamdwionego towaru lub
trzykrotnej odmowy dostawy zaméwionego towaru moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po
wczeéniejszym pisemnym wezwaniu do nalezytej realizacji umowy”’?

Odpowied?: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 42 - dot. warunkéw umowy § 3 ust. 12
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokosci kar umownych z 10% na 7%?
Odpowied;: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 43 - dot. warunkow umowy § 8

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie nastgpujacego zapisu:

»Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamowien w przypadku zwtoki

w platnosciach (nalezno$ci wymagalnych) powyzej 30 dni od terminu ptatnosci/wymagalnosci wskazanego na
fakturze”?

Odpowiedé: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 44 - dot. warunkow umowy § 11
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang istniejacego zapisu na nastepujacy:
»Nie dopuszcza si¢ sprzedazy wierzytelno$ci osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Zgody takiej nie mozna
bezpodstawnie odméwic¢”?
Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 45 - dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiajacy dopusci golarke jednoostrzowa z grzebykiem?
Odpowied;: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 46 - dot. pakietu nr I poz.1

Czy Zamawiajacy wymaga zestawu do znieczulen zewnatrzoponowych ciaglych renomowanej firmy, w zestawie
m. in.: plaski filtr, 0,2 um, objeto$¢ wypelnienia 0,45 ml, wytrzymato$é cisnieniowa do 7 bar oraz cewnik
wykonany z poliamidu G20, dlugos¢ 0,45 x 0,85,czytelne niebieskie znaczniki dtugosci, catkowicie wtopione w
material cewnika, tulejka zalozona na cewnik, ulatwia wprowadzenie go do igly Tuohy, strzykawka
niskooporowa?

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 47 - dot. pakietu nr 5 poz. 5

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do kaniulacji duzych naczyn dwuswiattowy 5F dlugosciach :do wyboru przez
Zamawiajacego 8cm lub 13cm?

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 48 - dot. pakietu nr 5 poz. 7
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do kaniulacji duzych naczyn jednoswiattowy 22G dlugosé 10cm?
Odpowied;: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 49 - dot. pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci igly do pp 25G lub 27G / 88mm (do wyboru przez Zamawiajacego) PencilPoint z igla
prowadzaca?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza 27G.

* Pytanie nr 50 - dot. pakietu nr 7 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci igly do pp 26G / 88mm Standard z igla prowadzaca, pakowana oddzielnie/steryInie?
Odpowieds: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 51 - dot. pakietu nr 7 poz 3
Czy Zamawiajacy dopusci igly do pp 26G / 120mm Standard z igla prowadzaca, pakowana oddzielnie/sterylnie?
Odpowied?: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 52 - dot. pakietu nr 7 poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci igly do pp 20G / 88mm, 19G / 88mm, 22G / 88mm, Standard ?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza dlugosé 88mm. Wymagany rozmiar: 20,21,22G.

* Pytanie nr 53 - dot. pakietu nr 7 poz. 5
Czy Zamawiajacy dopusci igly do pp 19G / 40mm, 20G/ 75mm, 22G / 40mm, Standard ?
Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza igly diugosci 40mm.

Y
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* Pytanie nr 54 - dot. pakietu nr 7 poz. 6
Czy Zamawiajacy dopusci igly do pp 18G / 88mm, Standard ?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopusci.

* Pytanie nr 55 - dot. pakietu nr 38 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do pobierani wydzieliny z tchawicy z nietamliwego materiatu, pojemnosé 10
ml, z koncédwka stozkows do prézni, z otworem do przerywania ssania (zatykanym palcem badz zatyczka),
osobny koreczek do zestawu, etykieta identyfikujaca pacjenta?

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza — wymaga 20ml.

* Pytanie nr 56 - dot. pakietu nr 51 poz.1ipoz. 2

Czy Zamawiajgcy wymaga igiet do blokad nerwdéw obwodowych z uzyciem stymulatora i pod kontrola USG ,0
podwyzszonej echogenicznosci. Bardzo dobrze widoczne pod USG, posiadajace : karbowany uchwyt z wyraznym
znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozigczalnym od igly drenikiem infuzyjnym, pokryte gladkg warstwa
izolacyjna na catej swojej dlugosci poza szlifem, szlif 30° Znaczniki glebokosci wkiucia igly co 1 cm,
powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igly, dajaca echo w postaci trzech czytelnych odcink6w;
Igty w rozmiarze: 22Gx50 mm dla poz.1 oraz 22Gx100 mm dla poz.2. Pakowane pojedynczo, sterylne.

Odpowied?: TAK.

* Pytanie nr 57 - dot. pakietu nr 26, poz. nr1i2

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie siatki do naprawy przepuklin o ponizszych parametrach:
a. Siatka makroporowata, pory o wielkosci 2,0 x 2,4 mmb.

b. Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego

c¢. Gramatura 46g/m2

d. Mozliwo$¢ docinania siatki bez ryzyka strzgpienia.

Rozmiar siatki w pozycji nr 1 i nr 2 zgodnie z SIWZ

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 58 - dot. pakietu nr 50, poz. nr 1

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania siatki polipropylenowej potwchianialnej, samomocujacej do
zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskladnikowa zbudowana z monofilamentu polipropylenowego
50% i polilaktydu 50%, o cigzarze jednostkowym 80 g/m? (po wchtonigciu polilaktydu 40 g/m?) o rozmiarze poréw
1,6 x 1,0 mm, z klapka na powrézek (ksztalt elipsy).

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 59 - dot. pakietu nr 48

Zakrzywiona igla w zbiorniku wyréwnawczym w zaden spos6b nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem,
poniewaz znajduje si¢ powyzej lustra ptynu w zbiorniku wyréwnawczym. Takie rozwiazanie nie daje zadnych
korzysci dla Zamawiajacego, a jest jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, dlatego zwracamy sie do
Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie .zestawu ze zbiornikiem wyréwnawczym z tradycyjnym systemem
kroplowym, zestaw bez koreczka tlumigcego, posiadajacy kontrastowo zéte koreczki dla unikniecia
przypadkowej kontaminacji oraz kolorowe naklejki do oznaczenia linii Czy Zamawiajgcy dopusci takie
rozwigzanie.

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopusci z zastrzezeniem, ze Oferent dostarczy réwnoczesnie kable lqczqce z monitorem
typu Mindrey Bene Vision N 17- 5 stanowisk blok oper. + 6 stanowisk OIT oraz uchwyty do przetwornikéw (min 8

szt).

SPROSTOVANIE do pukictu ny 48 — zestew do krwawess pomiorn ci$nivnia krwi

Jest - pakiet nr 48 — zestaw do krwawego pomiaru cisnienia krwi

Zestaw do pomiaru ci$nienia metoda krwawa. W sklad zestawu wchodza: przetwornik do pomiaru ciénienia ze
zintegrowanym systemem pluczacym 3ml/h. Posiadajacym zakrzywiona igle w zbiorniku wyréwnawczym dla
zabezpieczenia przed zapowietrzeniem systemu, wyposazony w koreczek tlumiacy zamkniety, ktéry zabezpiecza
system pomiarowy przed przypadkowg kontaminacja w trakcie pomiaru ciénien a podczas zerowania i kalibracji
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zapobiega przypadkowemu zdjeciu i rozszczelnieniu systemu pomiarowego poprzez wewnetrzny komierz
zabezpieczajacy. Zestaw wyposazony w 2 mozliwosci przeptukiwania, aktywne skrzydetka i wypustka gumowa.
Zestaw kompatybilny z kablami typu BD poprzez okragly wodoszczelny wtyk pinowy.

Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innych koncéwek lecz wykonawca musi dostarczy¢ kable kompatybilne-
fgczace z monitorem Zamawiajgcego.  Mindrey PM 600- modut 6 pinowy — 6szt

Mindrey iPM8/Bene View T8- 12 pinowy — 3 szt

BLT Any View A5- 4 pinowy — 1szt

GE DASH 4000 — 1szt

Uchwyty na przetworniki minimum podwojne- 8szt

MA BY( - pakiet nr 48 — zestaw do krwawego pomiaru cisnienia krwi

Zestaw do pomiaru ci$nienia metoda krwawa. W skiad zestawu wchodza: przetwornik do pomiaru ci$nienia ze
zintegrowanym systemem pluczacym 3ml/h. Posiadajgcym zakrzywiona iglte w zbiomniku wyréwnawczym dla
zabezpieczenia przed zapowietrzeniem systemu, wyposazony w koreczek thtumigcy zamknigty, ktory zabezpiecza
system pomiarowy przed przypadkowa kontaminacjg w trakcie pomiaru ciénien a podczas zerowania i kalibracji
zapobiega przypadkowemu zdjeciu i rozszczelnieniu systemu pomiarowego poprzez wewnetrzny kolierz
zabezpieczajacy. Zestaw wyposazony w 2 mozliwosci przeptukiwania, aktywne skrzydetka i wypustka gumowa.
Zestaw kompatybilny z kablami typu BD poprzez okragly wodoszczelny wtyk pinowy.
Uwaga: dopuszcza sig¢ zastosowanie innych konicéwek lecz wykonawca musi dostarczy¢ kable kompatybilne-

1aczace z monitorem Zamawiajacego.
Mindrey Bene Vision N 17, Mindrey iPM8/Bene View T8- 12 pinowy - 3 szt
BLT Any View AS- 4 pinowy - Iszt
GE DASH 4000 - 1szt

Uchwyty na przetworniki minimum podwojne- 8szt

* Pytanie nr 60 - dot. pakietu nr 8
Czy Zamawiajacy dopusci rurki ustno-gardtowe Guedela w rozmiarze 3,5-10,0mm?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza 3,5-10cm lub 35-100mm.

* Pytanie nr 61 - dot. pakietu nr 8
Czy  Zamawiajacy  dopusci  rurki  ustno-gardlowe  Guedela @~ w  rozmiarze  5,0-10,0mm?
Odpowied?: Patrz pytanie nr 60 i odpowiedz.

* Pytanie nr 62 - dot. pakietu nr 32 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw maski tlenowej z nebulizatorem o poj. 10 ml, skalowanym co 2 ml, ktéry rozbija
czasteczki nebulizatu do $rednicy 3,1 MMD oraz drenem o dt. 2,1mb?

Odpowied?: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 63 - dot. pakietu nr 32 poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw ustnika do rozpylania z nebulizatorem o poj. 10 ml, skalowanym co 2 ml, ktéry
rozbija czasteczki nebulizatu do $rednicy 3,3 MMD oraz drenem o dt. 2,1mb?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 64 - dot. zapiséw SIWZ

W zwiazku z tym, iz Zamawiajgcy wymaga przedstawienia wykazu dostaw na spemienie warunku udzialu w
postepowaniu dotyczace zdolno$ci technicznej lub zawodowej dla poszczeg6lnych pakietéw, czy sktadajac oferte
na kilka pakietéw Zamawiajacy uzna warunek za speliony, jesli Wykonawca przedstawi wykaz dostaw wraz z
referencjami na kwote najwyzsza wymagana w Rozdziale XI pkt 2.3 SIWZ ze skiadanych w tym postgpowaniu
pakietow?

Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 65 - dot. wzoru umowy, zalgcznik nr 4 do SIWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie kary umownej wynikajacej z §3 ust. 2 do 0,5% wartosci
niedostarczonego towaru w terminie okreslonym umowg?

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmniejszenie kary umownej wynikajacej z §3 ust. do 0,5% wartosci towaru?
W zwiazku z wystepowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okolicznosci nadzwyczajnych zwiazanych ze
skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy si¢ z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC
zastrzezenia, ze do czasu ustania ww. okolicznosci taczna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy
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wynikajagca z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, niezaleinie od podstaw prawnych
dochodzonego roszczenia (w tym z tytutu kar umownych), bedzie ograniczona wylacznie do szkody wyrzadzonej
umy$lnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W $wietle aktualnych uwarunkowan zwigzanych w sytuacja epidemiologiczna na $wiecie praktycznie zaden
dystrybutor sprzetu medycznego nie moze zagwarantowaé dostawy towardéw stanowigcych przedmiot
zaméwienia. Producenci realizuja Zamowienia wg okre$lonych priorytetéw, wynikajacych z tendencji i
zapotrzebowan  ogélnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiego$
asortymentu przeznaczonego na Panstwa rzecz moze by¢ problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami
i transportem wewnetrznym). W zwiazku z powyzszym zaciaganie zobowigzan w aktualnych warunkach,
obarczonych duzym ryzykiem odpowiedzialno$ci kontraktowej, moze by¢ niemozliwe, nawet przy dolozeniu
maksimum staranno$ci przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o nastgpujace;j tresci:

. W zwigzku z wystepowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okolicznosci nadzwyczajnych zwigzanych
ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania lgczna odpowiedzialnosé odszkodowawcza
Wykonawcy wynikajqca z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, niezaleznie od podstaw prawnych
dochodzonego roszczenia (w tym z tytulu kar umownych), ograniczona jest wylqcznie- do szkody wyrzqdzonej
umysinie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 66 - dot. pakietu nr 46.

Czy Zamawiajacy dopusci petle o dlugosci roboczej 230cm, $rednicy otwartej petli 15mm, 25mm lub 32mm (do
wyboru Zamawiajacego), pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostate
parametry zgodne z SIWZ.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 67 - dot. pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci tasme urologiczna wytwarzana technika dziewiarska z monofilamentowej przedzy
polipropylenowej w kolorze transparentnym i niebieskim, polipropylen 100 %. Stosowana jest w chirurgicznym
leczeniu wysitkowego nietrzymania moczu. Stuzy do podwieszania cewki moczowej beznapieciowymi
metodami TVT, TOT i TVT-C.

Tasma posiada miekkie atraumatyczne brzegi, ktére w trakcie aplikacji nie rania tkanek i ktéra dzieki swoim
wiadciwosciom zachowuje pierwotny ksztalt (nie odksztatca sie podczas implantacji.

Budowa tasmy:

- masa powierzchniowa (bez mocowan i uchwytéw) 26 + 4 g/m2

- dlugo$¢ 30 cm lub 45 cm w zaleznosci od wariantu tasmy

- szeroko$¢ 1,1 +£ 0,1

- grubos¢ nitki 0,08 mm

- powierzchnia poréw ok. 0,75mm?2

- stopiefi porowato$ci ok. 62 %

na koficach wyposazona w uchwyty - petle (zabezpieczone ostonka termokurczliwg o dt. 3cm) stuzace do
mocowania na aplikatorze

Termin waznosci wyrobu ~ 5 lat od daty produkeji; wyr6b jatowy.

Odpowied?: Zamawiagjqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 68 - dot. pakietu nr 26 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci siatke o parametrach:

- siatka wykonana technika dziewiarska z monofilamentowej przedzy polipropylenowej
- gramatura 80g/m2 (+/-10g/m2)

- grubo$é siatki 0,75mm (+/-10%)
- grubo$¢ nici 0,16mm

- porowatos¢ 3300pm
- sifa zrywania szwéw 53,5N
- rozmiar 30cm x 30cm?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.
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* Pytanie nr 69 - dot. pakietu nr 26 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci siatke o parametrach:

- nieresorbowalna ultralekka siatka chirurgiczna, wytwarzana technika dziewiarska z
monofilamentowej przedzy polipropylenowej

- masa powierzchniowa ok. 35g/m2

- grubos¢ siatki ok. 0,35mm

- powierzchnia poréw min. 1,30 mm?2

- $§rednia sila zrywajaca ok.160N?
Odpowied;: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 70 - dot. pakietu nr 33

Czy Zamawiajacy dopusci aby zgodnos$é z norma 455 potwierdzona byta Kartami Danych Technicznych
wystawionymi przez producenta?

Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 71 - dot. pakietu nr 62 poz. 1-2
Czy Zamawiajacy dopusci fartuchy bez podwdjnego pakowania?
Odpowied?: Zamawiagjgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 72 - dot. pakietu nr 62 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci sterylny fartuch chirurgiczny z widkniny typu SMS 35g/m2, rekawy proste zakonczone
niepylacym poliestrowym mankietem o dtugosci min. 8cm. Wiazany na 4 troki, zewnetrzne w kartoniku. Szwy
wykonane technika ultradzwigkowa, w czesci szyjnej zapiecie na rzep szer. 2cm, d. 13 i Scm; troki mocowane
ultradzwickowo, @w  rozmiarze od M-XXIL, pozostale  wymagania zgodnie z  SIWZ?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 73 - dot. pakietu nr 62 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci sterylny fartuch chirurgiczny z wiékniny typu SMS 35g/m2, rekawy proste zakonczone
niepylacym poliestrowym mankietem o diugosci min. 8cm. Wigzany na 4 troki, zewnetrzne w kartoniku. Szwy
wykonane technika ultradzwiekowa, w czesci szyjnej zapiecie na rzep szer. 2cm, dh. 13 i S5cm; troki mocowane
ultradzwiekowo, w rozmiarze od M-XXL. Wersja z recznikami — fartuch pakowany z dwoma recznikami w
rozmiarze min. 40x20cm z wysokochionnej widkniny kompresowej, piktogram recznikéw umieszczony na
etykiecie  gléwnej.  Owinigcie ~w  papier krepowy  60x60cm  zgodny z EN  868-2.7
Odpowied?: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 74 - dot. pakietu nr 62 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z wiokniny typu SMS o gramaturze
35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwa chlonng w czgsci przedniej i
przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. W czgsci przedniej wzmocnienie do kofica dolnej krawedzi
fartucha, w rekawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41lem(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie
hydrofilowe umieszczone na zewnatrz umozliwiajace Srodoperacyjng kontrolg rodzaju fartucha. Rgkawy proste
zakonczone niepylacym poliestrowym mankietem o dlugo$ci min. 8cm. Wigzany na 4 troki, zewngtrze w
kartoniku. Szwy wykonane technikg ultradzwickowa, w cze$ci szyjnej zapiecie na rzep szer. 2cm, dt. 13 i 5cm;
troki mocowane ultradzwiekowo, w rozmiarze od M-XXL, pozostale wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 75 - dot. pakietu nr 62 poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z widkniny typu SMS o gramaturze 35g/m2,
wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwa chtonng w czgéci przedniej i przedramionach o
gramaturze min. 40g/m2. W czg$ci przedniej wzmocnienie do konca dolnej krawedzi fartucha, w rgkawach min.
36cm(M), min. 39¢cm(L), min. 41em(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnatrz
umozliwiajgce srédoperacyjng kontrole rodzaju fartucha. Rekawy proste zakonczone niepylacym poliestrowym
mankietem o dhligo$ci min. 8cm. Wiagzany na 4 troki, zewnetrze w kartoniku. Szwy wykonane technikg
ultradzwickowa, w czesci szyjnej zapigcie na rzep szer. 2cm, db. 13 i Scm; troki mocowane ultradzwigkowo, w
rozmiarze od M-XXL, pozostale wymagania zgodnie z SIWZ, w rozmiarze od M-XXL.. Wersja z rgcznikami —
fartuch pakowany z dwoma recznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochtonnej widkniny kompresowej,
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piktogram recznikéw umieszczony na etykiecie gléwnej. Owiniecie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN
868-2.?
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 76 - dot. pakietu nr 66 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy bliser z dwoma wgtebieniami na ptyny

o skiadzie:

serweta z laminatu FB 45x75cm 1
serweta z laminatu FB z otworem i

przylepcem wokot otworu 50x60cm;P8cm 1
tupfer kula 17N 20x20cm 3
Kompresy widkninowe 30 g/m2 7,5x7,5cm 5
peseta plastikowa 13 cm 1
peseta metalowa chirugiczna 12 cm 1
imadio metalowe 13cm 1
nozyczki metalowe ostro-ostre 11 cm 1

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 77 - dot. do projektu umowy.

Zwazywszy na tres¢ § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaka minimalna ilo$¢ towaru (jaki procent ilosci wskazanych w
SIWZ) Zamawiajacy na pewno zamowi?

Odpowiedz na powyzsze pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z
pogladem Krajowej Izby Odwotawczej wyrazonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art.
29 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych wynika obowiazek doktadnego okreslenia przez zamawiajacego
ilosci zamawianych produktéw; zamawiajacy nie jest zwolniony z tego obowiazku nawet jezeli nie jest w stanie
przewidziec¢ dokfadnych ilodci zamawianych produktéw.
Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 78 - dot. do projektu umowy.

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostato dodane zdanie o nastepujacej (lub podobne;j)
tresci: ,, Przed odstqpieniem od umowy Zamawiajqcy pisemnie wezwie Wykonawce do nalezytego wykonywania
umowy.”’?

Zwazywszy na donioste i nieodwracalne skutki prawne odstgpienia od umowy, celowe jest aby przed odstapieniem
od umowy przez Zamawiajagcego wykonawca zostal wezwany do nalezytego wykonywania umowy. Takie
wezwanie najprawdopodobniej wystarczajaco zmobilizuje wykonawce do nalezytego wykonywania umowy i
pozwoli unikng¢ odstgpienia od umowy, a tym samym unikna¢ skutkéw odstapienia od umowy, ktére sa
niekorzystne dla obu stron.
Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 79 - dot. do projektu umowy.

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostato dodane zdanie o nastepujacej (lub podobnej)
tredci: ,, Przed odstgpieniem od umowy strona odstgpujgca pisemnie wezwie drugq strong do naleiytego
wykonywania umowy.”’?

Zwazywszy na donioste i nieodwracalne skutki prawne odstgpienia od umowy, celowe jest aby przed odstgpieniem
od umowy strona odstepujgca wezwata druga strone do nalezytego wykonywania umowy. Takie wezwanie
najprawdopodobniej wystarczajaco zmobilizuje stron¢ do nalezytego wykonywania umowy i pozwoli uniknaé
odstgpienia od umowy, a tym samym unikna¢ skutkéw odstapienia od umowy, ktére sa niekorzystne dla obu stron.
Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 80 - dot. pakietu nr 61 poz. 3
Czy mozna zaoferowac sterylne obfozenie uniwersalne wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze
57,5g/m2, o odpornodci na przenikanie cieczy wynoszacej 129cm H20, odpornoséci na rozerwanie 175/185 kPa,
o nastepujacym skladzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 reczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 ¢cm x 145 cm
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2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm
z oddzielnie pakowana tasma wiokninowg samoprzylepng w rozmiarach 9 x 50cm?
Pozostale parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji z catosci pakietu i
utworzenie z niej odrgbnego przedmiotu zamoéwienia.
Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 81 - dot. pakietu nr 62 poz. 1i2

Prosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie fartucha, ktérego odpornos$é na penetracje ptynow wynosi 41 ¢cm
H20 (poza obszarem wzmocnien) i ktéry posiada rgkawy potaczone poprzez zgrzewanie ultradZzwickowe
gwarantujace ich szczelno$¢, z rzepami w rozmiarach 6,5x3cm, 14x3cm. Fartuchy posiadaja podwdjne
opakowane — wewngtrzne z papieru krepowego i zewnetrzne — torebka papierowo-foliowa. Pozostale parametry
zgodne ze s.1.w.z.

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 82 - dot. pakietu nr 62 poz. 1i2
Czy mozna zaoferowa¢ fartuchy w rozmiarach:

S/M —120cm
i - 130cm
XL/XXL - 150cm ?

Odpowieds: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 83 - dot. zapis s.i.w.z. — wzor umowy:

W zwiazku z mozliwoscia probleméw z realizacja dostaw w czesci lub w cato$ci spowodowanych pandemia
choroby COVID-19, ktéra znacznie ograniczyla dzialalno$¢ wielu producentéw wyrobow prosimy o dodanie w §
3 wzoru umowy proponowanego zapisu:

»Zamawiajacy zobowigzuje si¢ odstapi¢ od dochodzenia kar lub odszkodowan zawartych w/w umowie z
tytutu opéznienia w dostawie wyrobéw objetych niniejsza umowa o ile opdznienie to wystapi z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemie Covid-19.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu wplywu okoliczno$ci  zwiazanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy oraz wplywu okolicznosci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢, stosownie do art.
15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych.”.

Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 84 - dot. pakietu nr 7, pozycja 5
Czy Zamawiajacy dopusci igly 18G/90mm?
Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 85 - dot. pakietu nr 7, pozycja 8
Czy Zamawiajacy dopusci igly 22G/90mm z igla prowadzaca?
Odpowied?: Zamawigjgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 86 - dot. pakietu nr 10, pozycja 2-3
Czy Zamawiajacy dopusci szczoteczki cytologiczne sterylne, pozostate parametry zgodne z STIWZ?

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 87 - dot. pakietu nr 19, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci lancety w opakowaniu a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilo$ci?

Odpowied?: Zamawiagjgcy dopuszcza.
* Pytanie nr 88 - dot. pakietu nr 20, pozycja 3
Czy Zamawiajacy dopusci rurki tracheostomijne bez regulowane;j dugosci?

Odpowieds: Zamawiajqcy nie dopuszcza. Wymagamy z regulowanq diugoscig.

* Pytanie nr 89 - dot. pakietu nr 21, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci ostong foliowa ztozona z 3 czesci:
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- gbrna oslona na aparaturg w rozmiarze 100cm x 160cm,

- dolna ostona na aparatur¢ w rozmiarze 80 cm x 150cm,

- 2 ta$my do mocowania samoprzylepne 3cm x 100cm?
Odpowiedi: Zamawiajqcy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

* Pytanie nr 90 - dot. pakietu nr 21, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci ostone foliowa ztozona z 3 czesei:
- gbrna ostona na aparatur¢ w rozmiarze 100cm x 160cm,

- dolna ostona na aparatur¢ w rozmiarze 80 cm x 150cm,

- 2 tasmy do mocowania samoprzylepne 3cm x 100cm?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 91 - dot. pakietu nr 24, poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 92 - dot. pakietu nr 24, poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci wyceng za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilosci?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 93 - dot. pakietu nr 25, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci wycene igiel motylek w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem do 5 pemych
opakowan?

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza

* Pytanie nr 94 - dot. pakietu nr 28, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do aspiracji z butelek bez zastawki, pozostate parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ..

* Pytanie nr 95 - dot. pakietu nr 30, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki 10 ml z przedziatka co 0,2ml?
Odpowiedi: Zamawiajqcy nie dopuszcza. Majq by¢ strzykawki 10 ml z przedziatkg co 0,5ml.

* Pytanie nr 96 - dot. pakietu nr 30, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki 20 ml z przedziatkg co 0,5ml?
Odpowieds: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Majq byé strzykawki 20 ml z przedziatkg co 1ml.

* Pytanie nr 97 - dot. pakietu nr 30, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki 20 ml w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem do 6800 pelnych

opakowan, pozostale parametry zgodne z SIWZ?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 98 - dot. pakietu nr 30, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki z zielonym kontrastujacym ttokiem?
Odpowied?: Zamawigjqcy dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 99 - dot. pakietu nr 34, pozycja 9
Czy Zamawiajacy dopusci papier w rozmiarze: 112x100x100, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilosci?

Odpowied;: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 100 - dot. pakietu nr 34, pozycja 12
Czy Zamawiajacy moze doprecyzowac jaki rozmiar ma posiada¢ wymagany papier?
Odpowied?: Papier rolka: szerokosé¢ 110mm, diugosé 20-25mb.

* Pytanie nr 101 - dot. pakietu nr 36, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci cewnik Foleya z balonem 30-50 ml?
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

-
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* Pytanie nr 102 - dot. pakietu nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego o pojemnosci zbiornika 20 ml

1 zintegrowanymi z nakretce pojemnika 2 drenami (jeden zakonczony koncéwka lejkowata, drugi lacznikiem z
kontrolg sily ssania?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 103 - dot. pakietu nr 40, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci tasiemki w rozmiarze 1,3x0,9mm?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 104 - dot. pakietu nr 40, pozycja 2
Czy Zamawiajacy dopusci tasiemki w rozmiarze 2,5x1,0mm?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 105 - dot. pakietu nr 40, pozycja 2
Czy Zamawiajacy dopusci tasiemki o dlugosci 40cm?
Odpowiedi: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 106 - dot. pakietu nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci przedtuzacz do pomp infuzyjnych 7 cm z kranikiem 3-droznym o $rednicy zewnetrzne;:
4mm i $rednicy wewnetrznej: 3mm?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza (ocena uzytkowa).

* Pytanie nr 107 - dot. pakietu nr 42, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopudci ostrza wymienne do skalpeli bez rysunku ostrza, rozmiar wytloczonym na op.
jednostkowym?

Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 108 - dot. pakietu nr 47, pozycja 3
Czy Zamawiajacy dopusci dren tlenowy o dtugosci 210 cm?
Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza z uwzglednieniem pozycji 3 tego pakietu (przediuzacz).

* Pytanie nr 109 - dot. pakietu nr 49, poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci posciel o sktadzie: poszewka, poszwa, przescieradto?
Odpowied?: Zamawiajgcy wymaga posciel o skladzie: poszewka, poszwa, przescieradio.

Eproess 2 do pakietn pr 49

dot. poz. I- ma by¢ przescieradto

Jest
Pakiet 49 — Posciel j.u.
Producent /
Nazwa handlowa produktu Im. Tlos¢
Lp oferowanego
1. Posciel j.u. z fizeliny (poszewka, poszwa,) Szt. L 000
2 Przescieradto j/u z fizeliny rozm. 210x160 cm S7t. 1500
Razem :
MABYC
Pakiet 49 — Posciel j.u.
Producent /
Nazwa handlowa produktu Jm. Tlos¢
Lp oferowanego
1. Posciel j.u. z fizeliny (poszewka, poszwa, przescieradio) AR 2 000
2 Przescieradlo j/u z fizeliny rozm. 210x160 cm Szt 500
Razem :
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* Pytanie nr 110 - dot. pakietu nr 56, pozycja 1,2
Czy Zamawiajacy dopusci przewody o dt. drenu ok. 250cm?
Odpowied?: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 111 - dot. pakietu nr 61, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw serwet do operacji biodra o nastepujacych parametrach i sktadzie:
Serwety wykonane z chlonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie
krytycznej wyposazone we wzmocnienie wysokochtonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwdjnymi
organizatorami przewodoéw. Laczna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2:
e | x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycieciem "U" o wymiarach 20 cm x 100
cm
e | xserweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

e 4 xrecznik chionny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

® 3 x tasma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

e | x elastyczna oslona na konczyne o wymiarach 30 cm x 120 cm

e 1 x bandaz elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

® 1 x wzmocniona oslona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stét instrumentalny stanowigca owinigcie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz
wibékninowej warstwy chionnej o wymiarach 75 ¢cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Laczna gramatura w
strefie chionnej - 80 g/m2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chlonnego w
obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, taczna gramatura w strefie
wzmocnionej 104 g/m2. Ostona w postaci worka w kolorze niebieskim, skladana teleskopowo z zaznaczonym

kierunkiem rozwijania.

Spemia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporno$¢ na rozerwania sucho/mokro w
obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93
N. Odporno$é na penetracje plynéw w obszarze krytycznym 197 cm H,O. Wspélczynnik pylenia 3.4logio.
Chionno$¢ wzmocnienia min. 680% ?

Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 112 - dot. pakietu nr 61, pozycja 2
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw serwet do resekcji przezcewkowej o nastgpujacym skitadzie:
Serweta wykonana z hydrofobowej widkniny tréjwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna czgs¢
serwety wykonana z folii PE:
e | xserweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z ostonami na konczyny, z otworem brzusznym
o $rednicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksowa ostong palca do badania per rectum,
torebka do zbiérki ptynéw
e 4 xrecznik chtonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x ta$ma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
e ] x serweta wzmocniona na sto} instrumentalny stanowigca owinigecie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 cm?
Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 113 - dot. pakietu nr 61, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw serwet uniwersalnych o nastepujacym sktadzie i parametrach:

Serwety wykonane z chlonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2,
odpornosci na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 150 kPa, odpornosci na penetracje ptynéw w
obszarze krytycznym >981 cm H,O:

e | x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x recznik chlonny o wymiarach 30 cm x 40 cm

1 X tasma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona oslona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
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e | x serweta wzmocniona na stét instrumentalny stanowiaca owiniecie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 cm?
Odpowieds: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 114 - dot. pakietu nr 61, pozycja 4

Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw serwet uniwersalnych o nastepujacym sktadzie i parametrach:

Serwety wykonane z chlonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2
zintegrowana z dwoma podwojnymi organizatorami przewodow:

® | x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x recznik chtonny o wymiarach 30,5cm x 34cm

1 x taSma samoprzylepna o wymiarach 10cm x S0cm

1 x fartuch chirurgiczny standard, XL

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL

1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszen na narzedzia o wymiarach 30cm x 40cm
1 x wzmocniona ostona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stot instrumentalny stanowiaca owiniecie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz
wldkninowej warstwy chionnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Laczna gramatura w strefie
chtonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chtonnego w
obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, faczna gramatura w strefie
wzmocnionej 104 g/m2. Ostona w postaci worka w kolorze niebieskim, sktadana teleskopowo z zaznaczonym
kierunkiem rozwijania.

FARTUCH: Jednorazowy, jalowy, pemmobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z widkniny
hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rekaw zakonczony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne
czg$ci fartucha zachodza na siebie. Posiada 4 wszywane troki o dhugosci min. 45 cm, 2 zewnetrzne troki
umiejscowione w specjalnym kartoniku umozliwiajacym zawiazanie ich zgodnie z procedurami postepowania
aseptycznego. Dodatkowo zapigcie w okolicy karku na rzep o dlugosci 12,5 - 13 cm na jednej czesci fartucha i 6,5
-7,5 ¢cm na drugiej cze$ci fartucha. Szwy wykonane technika ultradZzwigkowa. Oznaczenie rozmiaru poprzez
kolorowa laméwke oraz nadruk z rozmiaréwka, zgodno$cig z norma 13795 i zakresie procedur. Odpornos¢ na
przenikanie cieczy 50.47 cm H20, wytrzymatos¢ na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymalo$¢é na rozcigganie
na mokro 87 N. Spelnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3.

FARTUCH z WZMOCNIENIEM: Jednorazowy, jalowy, pelnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS
wykonany z wiokniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rekawach, w okolicy
brzucha i klatki piersiowej, chlonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2.
Rekaw zakonczony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne czesci fartucha zachodzg na siebie. Posiada 4
wszywane troki o dlugosci min.45 cm, 2 zewnetrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku
umozliwiajacym zawigzanie ich zgodnie z procedurami postgpowania aseptycznego. Dodatkowo zapiecie w
okolicy karku na rzep o dhugosci 12,5 - 13 cm na jednej czgéci fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej czesei fartucha.
Szwy wykonane technika ultradZzwigkowa. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorowa lamoéwke oraz nadruk z
rozmiaréwka, zgodnoscia z norma 13795 i zakresie procedur. Odporno$¢ na przenikanie cieczy 66 cm H20,
wytrzymato$¢ na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymato$¢ na rozciaganie na mokro 91.6 N - parametry w
strefie krytycznej. Spelnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3.

Spelnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odpornos¢ na rozerwania sucho/mokro w
obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymatos¢ na rozciaganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50
N. Odpornosé¢ na penetracje pltynéw w obszarze krytycznym 120 cm H;O. Wspdlczynnik pylenia 3.4logio.
Chtonno$¢ warstwy zewnetrznej min. 600% ?

Odpowied?: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 115 - dot. pakietu nr 61, pozycja 5

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw naczyniowy o skladzie

-1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
-1xfartuch chir. rozmiar L

-2xfartuch chir. rozmiar XL

-1xserweta na stolik Mayo 80x142cm(+/-3cm)

-1xkieszen na instrumenty jednokomorowa 30 x 40 ¢m z folii PE
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-20xkompresy 17N 16W 10x10cmz nitkg RTG

-20xtupfery z nitkg RTG 20x20kule o $r. 3cm

-1x ostrze nr 10

-1x ostrze nr 20

-1x folia operacyjna 30 x 40 cm, powierzchnia lepna 30 x 36 cm

-1x tasma przylepna 50 x 10 cm)

-1x opatrunek chlonny samoprzylepny 10x20cm

-1x pojemnik na ptyny 500ml

-3x serweta 75 x 90 cm, wzmocniona, przylepiec na dtuzszym boku

-1x serweta 180 x 180 cm, wzmocniona, przylepna

-1 organizator przewoddw typu rzep

-1x serweta 150 x 240 cm, wzmocniona, przylepna

-1 organizator przewodéw

serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu typu spunbond + folia PE o gramaturze 60g/m2, warstwa
wzmocnienia SM o gramaturze 80g/m2, odporno$¢ na przenikanie cieczy 197 cm H20, odpornoéé na wypychanie
na sucho/mokro 180/172 kPa, chionno$¢ w strefie krytycznej 680%

Serwety w czesci niekrytycznej ,,oddychajgce ,, , paro przepuszczalne, posiada min.3 etykiety samoprzylepne?
Odpowieds: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 116 - dot. pakietu nr 62, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci fartuch z rgkawem szytym ultradzwiekowo na catej dlugosci?
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 117 - dot. pakietu nr 62, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci fartuch z zapigciem typu rzep w okolicy karty: lewy rzep 3cm x 13cm i prawy 3cm z
7cm?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 118 - dot. pakietu nr 62, pozycja I
Czy Zamawiajacy dopusci fartuchy dostepne w rozmiarach M, L, XL, XXL?
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 119 - dot. pakietu nr 62, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci fartuch pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier?
Odpowied?: Zamawiagjqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 120 - dot. pakietu nr 62, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci fartuch z zapigciem typu rzep w okolicy karty: lewy rzep 3cm x 13cm i prawy 3cm z
Tem?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 121 - dot. pakietu nr 62, pozycja 2
Czy Zamawiajacy dopusci fartuchy dostepne w rozmiarach M, L, XL, XXL?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 122 - dot. pakietu nr 62, pozycja 2
Czy Zamawiajgcy dopusci fartuch pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier?
Odpowied?i: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 123 - dot. pakietu nr 62, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci fartuch o odpornosci na penetracj¢ ptynow 66¢cm H20 w strefie krytycznej i
50,5cmH20 w strefie mniej krytycznej?

Odpowied?: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 124 - dot. pakietu nr 64, poz 1

Czy Zamawiajacy dopusci folig bakteriobdjcza o rozmiarze czesci przylepnej 40x28cm?
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 125- dot. pakietu nr 64, poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci folig bakteriobojcza o rozmiarze czesci przylepnej 42x36¢m?
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszza.

* Pytanie nr 126 - dot. pakietu nr 64, poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci wycene za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilosci?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszeza.

* Pytanie nr 127 - dot. pakietu nr 66

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do zakladania szwow sterylny.

Skiad zestawu:

1x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm:

1 x peseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm

6 x tupfery 20 x 20 cm

1 x iglotrzymacz 14 cm

1 x nozyczki metalowe IRIS di. 11,5 cm

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml bez opakowania jednostkowego

1 x igla 1,2mmx40mm, 18G11/2 zielona bez opakowania jednostkowego

1 x igta 0,8mmx40mm, 21 G x 11/2 zielona igla bez opakowania jednostkowego
1 x serweta wiokninowa serweta 45 x 45 cm z przylepnym otworem o $r. 6 cm

1 x serweta widkninowa nieprzylepna serweta 50 x 60 ¢m

opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dotaczonym do zestawu pojemnikiem okraglym 120 m! w ramach
pojemnika na plyny?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 128 - dot. pakietu nr 11, poz. 1

Czy Zamawiajacy w pak 11 poz 1 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgode na ztozenie oferty na produkt
najwyzszej jakosci marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania wewnetrznego moczowodéw Rozm.
od 3F do 9F, petla 1,4cm dla 3-4,8Ch i 2cm dla 6-9Ch?

Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 129 - dot. pakietu nr 11, poz. 2
Czy Zamawiajacy w pakll poz 2 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgode na ztozenie oferty na produkt
najwyzszej jakosci marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do drenazu 6, 8, 10 Ch z elementami zestawu

* 2-czesciowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na koficéwee (3 pierscienie)
* Prowadnica sztywna, z gietkg koficowka typu J w dyspenserze, z koncéwka wprowadzajaca, dtugosé
800 mm
* Przedtuzacz cewnika metalowy, dlugo$¢ 325 mm, plastikowy mandryn
« Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, dlugos¢ ok. 30 cm, otwér centralny, powloka
hydrozelowa, 6 otworéw
drenujacych, nacigcia na trzonie do szwu mocujacego, tacznik Luer-lock
* Kranik LL
+ Adapter do worka na mocz ({acznik Luer-lock z lejkiem)
* 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
* Sterylne, do jednorazowego uzytku
» Nie zawieraja lateksu?
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 130 - dot. pakietu nr 11, poz. 3
Czy Zamawiajacy w pak 11 poz 3 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgode na ztozenie oferty na produkt
najwyzszej jakosci marki RUSCH zgodnie z opisem:

Cewnik moczowodowy $rédoperacyjny - podwojny Pigtail (oba korice zamkniete
lub jeden koniec otwarty/jeden zamkniety)
Rozm. 6F-9F/24, 26, 28/2cm
Rozm. 4,8F/24, 26, 28/1,4cm?

Odpowied?: Zamawiajqcy nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 131- dot. pakietu nr 11, poz. 6
Czy Zamawiajacy w pak 11 poz 6 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgodg na zlozenie oferty na produkt
najwyzszej jakosci marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do nefrostomii

6Ch — rozszerzadlo 10Ch, 8Ch — rozszerzadto 12Ch, 10Ch — rozszerzadto 14Ch z elementami zestawu

» 2-czesciowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na koncéwcee (3 piericienie)

 Prowadnica sztywna, z gigtka koncéwka typu J w dyspenserze, z koncéwka wprowadzajaca, dtugosé¢ 800 mm

* 2-czes$ciowe rozszerzadlo, otwoér centralny, di. ok. 175 mm, z rozrywalng koszulka, widoczne w rtg

 Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, dlugosé ok. 30 cm, otwor centralny, 6 otwordw drenujacych,
naciecia na trzonie do szwu mocujacego, przedtuzacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcigciem i facznik
Luer-lock

e Kranik LL

* Adapter do worka na mocz (facznik Luer-lock z lejkiem)

* 3 samoprzylepne etykiety do dokumentac;ji

« Sterylne, do jednorazowego uzytku

* Nie zawieraja lateksu?

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 132 - dot. pakietu nr 23

Czy Zamawiajacy w pak 23 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgode na ztozenie oferty na produkt najwyz-
szej jakosci marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do drenazu klatki piersiowej Pluer-evac, posiadajacy komorg
zbior. 2,5 1. ze skalg pediatryczng od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, od 200 do 2500 co 5 ml
wydzielong komorg zastawki podwodnej, wydzielona mechaniczng komora regulacji podcisnienia, z mozliwos$cia
nastawienia sily ssania w zakresie od 10 do 40 mm H2O za pomoca mechanicznego pokretla; mozliwoscia regu-
lacji podci$nienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez koniecznosci roziaczania uktadu; automatyczng za-
stawka zabezpieczajaca przed wzrostem cisnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym
odbarczaniem wysokiego ujemnego podci$nienia w optucnej z dodatkowa zastawka manualna (dzigki zastosowa-
niu automatycznych zastawek, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory manometrycznej do monitorowa-
nia ci$nienia gdyz jest ono regulowane w pelni automatycznie i w tej sytuacji zestaw jest zestawem konstrukcyjnie
4 komorowym); port beziglowy do komory zastawki podwodnej, drugi port beziglowy na drenie do pobierania
prébek; optyczny wskaznik poprawnego dziatania Zrédta ssania; komorami zawierajacymi barwnik umozliwiajacy
latwy odczyt pozioméw plyndw; wyposazony w przycisk do wyréwnania cisnienia z filtrem przeciwzakazenio-
wym; wyposazony w miernik przecieku dooptucnowego; drenaz pracujacy bezglosnie; w calosci z pélprzezroczy-
stymi z samouszczelniajagcymi sie drenami z antyztamaniowym zabezpieczeniem z wysuwang podstawka i haczy-
kami do powieszenia; sterylny pakowany w folig i w podwodjny papier?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 133 - dot. pakietu nr 36

Czy Zamawiajacy w pak 36 w miejsce pierwotnych zapisow wyrazi zgode¢ na zlozenie oferty na produkt najwyz-
szej jako$ci marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik operacyjny Foleya z duzym balonem uszczelniajacym
50ml rozmiar: CH 20-24?

Odpowied{: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 134 - dot. pakietu nr 52, poz. 1

Czy Zamawiajacy w pak 52 poz 1 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgode na zlozenie oferty na oryginalny
produkt znanego amerykanskiego producenta zgodnie z opisem: Zestaw sktadajacy sie¢ z trokara optycznego o
$rednicy 12mm z wbudowang redukcja 5-12mm, dtugos¢ 100mm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniula zebrowana, za-
wor gazowy, obturator z separatorem tkankowym niesymetrycznym (rozpychajacym powloki), pakowany oddziel-
nie?

Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Wymaga obturatora z otworem w grocie pozwalajgcym na bezposrednie
insuflacje podczas wprowadzanie trokara.

* Pytanie nr 135 - dot. pakietu nr 52, poz. 2
Czy Zamawiajacy w pak 52 poz 2 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgodg na zlozenie oferty na oryginalny
produkt znanego amerykanskiego producenta zgodnie z opisem:

Zestaw sktadajacy sig z trokara optycznego o §rednicy 11mm z wbudowang redukcja 5-11mm, dlugo$¢ 100mm, 2
kaniule, 1 obturator, kaniula zebrowana, zawor gazowy, obturator z separatorem tkankowym niesymetrycznym
(rozpychajacym powtoki), pakowany oddzielnie?

Odpowied;: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Wymaga obturatora z otworem w grocie pozwalajgcym na bezposrednie
insuflacje podczas wprowadzanie trokara.

SPZOZ/SAN/ZP/120/2020 Strona 21 z 36




* Pytanie nr 136 - dot. pakietu nr 52, poz. 3
Czy Zamawiajgcy w pak 52 poz 3 w miejsce pierwotnych zapiséw wyrazi zgode na zloZenie oferty na oryginalny
produkt znanego amerykanskiego producenta zgodnie z opisem:

Zestaw skladajacy si¢ z trokara optycznego o $rednicy Smm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniula zebrowana, zawor
gazowy, obturator z separatorem tkankowym niesymetrycznym (rozpychajacym powtoki), pakowany oddzielnie?
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Zamawiajqcy wymaga obu wersji systemow fiksacji do wyboru podczas
sktadania zaméwienia.

* Pytanie nr 137 - dot. par. 3 ust. 2 wzoru umowy, zalgcznik nr 4 do SIWZ

Prosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 0,2% warto$ci towaru nie dostarczonego w terminie, za kazdy
dzien zwtoki, co jest powszechnie stosowang wysokoscig kar.

Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 138 - dot. par. 3 ust. 4 wzoru umowy, zalgcznik nr 4 do SIWZ

Prosimy o dopisanie zastrzezenia:
Nie dotyczy sytuacji, gdy zaleglosci platnicze Zamawiajgcego przekroczq 30 dni.

Odpowied?: Zamawiajgcy wyraza zgodg na zapis: Nie dotyezy sytuacji, gdy zaleglosci ptatnicze Zamawiajgcego
przekroczg 30 dni.

* Pytanie nr 139 - dot. pakietu nr 10, poz. 1-3

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem
ilosci z zaokragleniem w gére do pelnych opakowari.

Odpowieds: Zamawiajqcy dopuszcza wyceng za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem
ilo$ci z zaokrqgleniem w gére do pelnych opakowan.

* Pytanie nr 140 - dot. pakietu nr 30, poz. 1
Czy zamawiajacy dopusci strzykawki trzycze$ciowe odpowiednio do pozycji ,posiadajace jednostronng czytelna
i niezmywalna skale, bez rozszerzonej skali:
e Strzykawka trzyczesciowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1ml
e Strzykawka trzyczesciowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml
e  Strzykawka trzyczesciowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml
e Strzykawka trzyczesciowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co 1ml
Odpowiedi: Zamawigjqcy tak wymaga i oczekuje zgodnie z opisem w SIWZ.

* Pytanie nr 141 - dot. SIWZ
Dotyczy SIWZ-Czy Zamawiajacy potwierdzi, iz w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zmianie
ulegnie wylgcznie cena jednostkowa brutto asortymentu, a cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowied?: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 142 - dot. SIWZ
Czy Zamawiajacy wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamowionym towarem, znajdowaly sie takie
informacje jak nr serii i data wazno$ci?

Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 143 - dot. SIWZ
Czy Zamawiajgcy wymaga dofaczenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, ktére na-
ktada obowigzek na wykonawce powiadamiania zamawiajacego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obro-
cie produktach ?

Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 144 - dot. SIWZ

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang cen jednostkowych podczas trwania umowy ze wzgledu na udokumen-
towana zmiang cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany bedzie mozliwe wylacznie po wyrazeniu pisemnej
zgodny przez Zamawiajacego.

Odpowied?: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 145 - dot. SIWZ

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiajacego odbywaly sie odpowiednimi $rod-
kami transportu, czyli autami wyposazonymi w zabudowy typu ,,izoterma” posiadajacymi mozliwos$é ogrzewania
lub chtodzenia przewozonego asortymentu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia
2014r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Dystrybucyjne;j?

Odpowied?i: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 146 - dot. SIWZ

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiajacego odbywaly sie srodkami transportu,
czyli autami wyposazonymi w zabudowy typu ,.izoterma”, ktére umozliwiajg dopasowanie temperatury i wilgot-
nosci do wymogoéw przewozonego asortymentu, ktére ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w
kartach produktowych?

Odpowied?{: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 147 - dot. SIWZ

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostawca zaméwionego towaru pomagat przy jego roztadunku w miejscu wska-
zanym przez Zamawiajacego oraz byl obecny podczas sprawdzenia zgodnosci towaru z zaméwieniem?
Odpowied?;: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 148 ~ dot. SIWZ

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostawy towaru byly wykonywane srodkami transportu Wykonawcow bez udziatu
posrednikéw? Takie rozwigzanie daje Zamawiajacemu pewno$¢ nalezycie wykonanej dostawy oraz ze dostar-
czony towar byl przewozony wylacznie z wyrobami medycznymi

Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 149 - dot. SIWZ

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostarczany towar byl przewozony wylgcznie z wyrobami medycznymi? Takie
rozwiazanie da Zamawiajacemu pewnos¢, iz dostarczone wyroby, ktére beda stuzy¢ przy leczeniu ludzi nie byty
przewozone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi.

Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 150 - dot. pakietu nr 25, poz. 2

Czy w zadaniu nr 25, w pozycji nr 2, Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie igiet pakowanych po 100szt. z odpo-
wiednim przeliczeniem ilo$ci?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 151- dot. pakietu nr 28, poz. 1

Czy w zadaniu nr 28, w pozycji nr 1, Zamawiajacy oczekuje MiniSpike z zastawka wbudowang zapobiegajgca
wyciekowi ptynu w pozycji odwréconej, z filtrem 0,45, oraz samodomykajacym sie koreczkiem?

Odpowied?: Zamawiajgcy wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

* Pytanie nr 152 - dot. pakietu nr 30, poz. 1

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 30, w pozycji nr 1, dopusdci do zaoferowania strzykawki o pojemno$ci 20ml pa-
kowane po 50 szt, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilo$ci, tj. 6800 op.?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza do zaoferowania strzykawki o pojemnosci 20ml pakowane po 50 szt, z
odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilosci, przy zachowaniu pozostalych zapiséw SIWZ.

* Pytanie nr 153 - dot. pakietu nr 30, poz. 1

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 30, w pozycji nr 1, dopusci do zaoferowania strzykawki o pojemno$ci 20ml ska-
lowanej co 1ml? Na rynku nie wystepuja strzykawki skalowane co 0,1ml.

Odpowiedi: MA BYC strzykawka 20ml skalowana co Iml.
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Producent /

Nazwa handlowa produktu | Jm. Hos¢
Lp Nazwa oferowanego
Strzykawka j.u. 3-czg$ciowa (LUER) Strzykawki j.u. sterylne, pakowane pojedyriczo, niepirogenne, przezroczyste, gtadka, ptynna, szczelna praca tloka, z&
1 skala kontrastujaca, czytelna, pozwalajaca na precyzyjne dawkowanie leku okreslajaca poj. w ml
2ml (op. - 100 szt.) przedziatka co 0,1ml op. 1200
Sml (op. - 100 szt.) przedziatka co 0,2ml op. 2 800
10ml (op. - 100 szt.) przedziatka co 0,5ml op. 3000
20mi (op. - 100 szt.) przedziatka co 0,1 mi op. 3400
Razem :
7 \ Joois
MABYC - t) - przedzia co Iml
Producent /
Nazwa handlowa produktu | J.m. Tios¢
Lp Nazwa oferowanego

Strzykawka j.u. 3-czesciowa (LUER) Strzykawki j.u. sterylne, pakowane pojedyiiczo, niepirogenne, przezroczyste, gladka, ptynna, szczelna praca tloka, za

skala kontrastujaca, czytelna, pozwalajaca na precyzyjne dawkowanie leku okreslajaca poj. w ml

2ml (op. - 100 szt.) przedziatka co 0,1ml op. 1200
5ml (op. - 100 szt.) przedziatka co 0,2ml op. 2 800
10mi (op. - 100 szt.) przedziatka co 0,5ml op. 3000
20ml (op. - 100 szt.) przedziatka co 1 ml op. 3400
Razem :

* Pytanie nr 154 - dot. pakietu nr 31, poz. 1

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 31, w pozycji nr 1, dopusci do zaoferowania golarki z jednym ostrzem i grzeby-
kiem?

Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 155 - dot. pakietu nr poz.2
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w igiet motylek pakowanych po 100szt/op z mozliwoscia przeliczenia

w formularzu cenowym.
Odpowied?i: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 156 - dot. pakietu nr 28 poz.1
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie przyrzadu typu mini spike z filtrem bakteryjnym 1,2um bez zastawki.
Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 157 - dot. pakietu nr 30
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzong skalg: 2-2,5ml;5-6ml;10-

12ml;20-22ml.
Odpowied?: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 158 - dot. pakietu nr 30
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w strzykawki 10ml skalowanej co 0,2ml.

Odpowied?: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

* Pytanie nr 159 - dot. pakietu nr 30
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w strzykawki 20ml pakowanej po 50szt/op z mozliwoscig

przeliczenia w formularzu cenowym.
Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 160 - dot. pakietu nr 41 poz.1
Czy Zamawiajacy wymaga aby objetos¢ wypemienia w/w kranika z drenem byta réwna 0,9m1?

Odpowieds: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 161 - dot. pakietu nr 41 poz.1

Czy Zamawiajacy wymaga aby w/w kranik byl wykonany z poliweglanu z mozliwo$cia podawania
lipidéw?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 162 - dot. pakietu nr 57 poz.1

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie zaworu beziglowego , ktérego maty rozmiar i przezroczysta
budowa utatwia prace personelowi medycznemu, kompatybilny z koncoéwkami luer i luer lock,
mozliwos$¢ uzywania przez 7 dni i 600 wejs¢, nie zawiera lateksu i nie wchodzi w reakcje ze stosowanymi
lekami, mozliwos$¢ podawania krwi thuszczy i chemioterapeutykdw.

Odpowied?: Zamawiajqcy podirzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 163 - dot. pakietu nr 4.
Czy Zamawiajacy wymaga rurki silikonowanej?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 164 - dot. pakietu nr4

Czy Zamawiajacy wymaga rurki ze znacznikiem glebokosci w postaci pelnego ringu dookota rurki, z oznaczeniem
rozmiaru i $rednicy mankietu na baloniku kontrolnym?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 165 - dot. pakietu nr 20
Czy Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie rurki w tym pakiecie pochodzily od jednego producenta?
Odpowied?: TAK

* Pytanie nr 166 - dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie tasmy do leczenia wysilkowego nietrzymania moczu
wspélistniejacego z cystocele wykonanej z materiatu - PVDF (polifluorek winylidenu), ktéry w poréwnaniu z
polipropylenem jest odporniejszy na starzenie ze wzgledu na duza stabilno$¢ widkna (nie obkurcza si¢ i zachowuje
pierwotng dynamometri¢) , nie wywotuje odczynu zapalnego oraz struktura otwartych poréw umozliwia
przerastanie, swobodny przeptyw enzyméw, nie tworzy si¢ blizna. Dhugosé tasmy 50cm, szerokosé 1,0 cm,
grubos¢ 0,38 mm, porowatos¢ 70%, gramatura 75g/m?, odpornos$¢ na rozerwanie 76N/cm. Specjalny splot nici
zapobiega skrecaniu i rozcigganiu tasmy. Tasma niewymagajaca plastikowej koszulki. Symetryczne zwezenia na
koncach tasmy utatwiajace przewleczenie przez igle?

Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 167 - dot. pakietu nr 50

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie siatki siatki przepuklinowej do zaopatrywania przepuklin
pachwinowych metodg beznapigciowa, wykonanej w 100% z PVDF (polifluorku vinylidenu), ktory w poréwnaniu
z polipropylenem jest odporniejszy na starzenie ze wzgledu na duzg stabilno$é¢ widkna ( dzieki strukturze
otwartych poréw przerastajac tkanka zachowuje pierwotne wlasnosci fizyko-dynamiczne), nie wywoluje odczynu
zapalnego, zapewnia swobodny przeplyw enzymow nie tworzac blizn, siatka zostaje elastyczna, dzieki czemu
pacjent nie odczuwa bdlu pooperacyjnego i dyskomfortu po powrocie do normalnej aktywnosci. Dodatkowo siatka
anatomicznie uksztaltowana i jej konstrukcja pozwala na implantacje bez rozrdézniania ,, prawa-lewa” z
mozliwoscig przycinania bez ryzyka strzepienia. Rozmiar 7,5 cm x 15 cm?

Qdpowied?: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 168 - dot. pakietu nr 52

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w poz. 1 zestawu laparoskopowego skladajacego si¢ z trokara
optycznego o $rednicy 12 mm z wbudowana redukcja 5-12 mm, dtugo$é 100 mm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniula
zebrowana, obturator z separatorem tkankowym, zawor gazowy pozwalajacy na bezposrednia insuflacje i
desuflacje?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza przy zachowaniu warunku, ze zamawiajgcy wymaga obturatora z otworem
w grocie pozwalajgcego na bezposredniq insuflacje podczas wprowadzania trokara. '
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* Pytanie nr 169 - dot. pakietu nr 52

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w poz. 2 zestawu laparoskopowego skladajacego si¢ z trokara
optycznego o Srednicy 11 mm z wbudowang redukcja 5-11 mm, dtugo$¢ 100 mm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniula
zebrowana, obturator z separatorem tkankowym, zawér gazowy pozwalajacy na bezposrednia insuflacje i

desuflacje?
Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza przy zachowaniu warunku, ze Zamawiajgcy wymaga obturatora z otworem

w grocie.

* Pytanie nr 170 - dot. pakietu nr 52

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w poz. 3 zestawu laparoskopowego skladajacego si¢ z trokara
optycznego o srednicy 5 mm, dtugos¢ 100 mm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniula zebrowana, obturator z separatorem
tkankowym, zawdr gazowy pozwalajacy na bezposrednia insuflacje i desuflacje?

Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza .

* Pytanie nr 171 - dot. pakietu nr 28

Czy zamawiajgcy w pakiecie 28 dopusci przyrzad do aspiracji z butelek z filtrem 0,45 p bakteryjnym, stuzacy do
pobierania lub wstrzykiwania lekéw oraz do fiolek lub butelek

Odpowieds: Zamawiajgcy dopuszcza przy zachowaniu pozostalych zapiséw siwz.

* Pytanie nr 172 - dot. pakietu nr 51
Czy zamawiajacy w pakiecie 51 pozycji 2 dopusci Igly do stymulacji nerwow z wizualizacja w USG 21Gx 100mm.
Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 173 - dot. pakietu nr 57
Czy zamawiajgcy w pakiecie 57 wymaga w pelni przezierny system wraz z obudowa?
Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 174 - dot. pakietu nr 57
Czy zamawiajacy w pakiecie 57 bedzie wymagat badan klinicznych dotyczacych:

1. skutecznej dezynfekcji membrany?
2. Skutecznego usunigcia krwi z systemu bezigtowego po podaniu lub pobraniu krwi?

Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 175 - dot. pakietu nr 57

Czy zamawiajgcy w pakiecie 57 bedzie wymagat systemu beziglowego wyposazonego w system zapobiegajacy
cofaniu si¢ krwi oraz z przestrzenia martwa 0,02m1 lub nizszg?
Uzasadnienie: wymog w/w parametréw w systemie beziglowym pozwoli zamawiajacemu na zmniejszenie ryzyka
odcewnikowego zakazenia oraz utrzymania systemu w czystosci, gdyz prosty tor przeplywu pozwala na skuteczne
przeptukiwanie systemu z krwi oraz innych plynéw stosowanych w Terapii.

Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 176 - dot. § 2 ust. 4 do umowy

W zwiazku z panujaca z sytuacja epidemiczna, ktéra spowodowala znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze
wzgledu na ograniczona dostepnos¢ m.in. wyrobéw medycznych w nawiazaniu do zapiséw umowy odnosnie
terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu, iz Zamawiajacy pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce dowod6éw potwierdzajacych brak zamawianych towaréw nie z winy Wykonawcy tj. np. ze wzgledu
na brak surowcéw niezbednych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone mozliwosci produkcyjne
itp. dopuszcza wydluzenie terminu realizacji do momentu dostepnosci zamawianych towaréw u
producenta/dystrybutora, bez naliczania dodatkowych kar umownych.

Odpowied;: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 177 - dot. § 3 do umowy

Prosimy o zmiane zapisu § 3 do umowy na nastepujacy:

1. Wykonawca w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna w wysokosci 2 % wartosci umowy niezrealizowanej czes$ci umowy.

Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. W przypadku nie dostarczenia towaru w okreslonym umowa terminie Zamawiajacy naliczy kare umowna w

wysokosci 0,5 % wartosci towaru nie dostarczonego zgodnie z zamdwieniem Zamawiajacego, za kazdy dzien
zwloki.

a
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Prosimy Zamawiajgcego o odstapienie naliczania kar w przypadku zakupu interwencyjnego.
Odpowied?i: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 178 - dot. § 3 ust.7 do umowy

Zwracamy si¢ z prosbg o modyfikacje w zakresie § 3 ust. 7 poprzez dodanie zapisu:

,»Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu,
dokonane przez Zamawiajacego poczta elektroniczna w dowolnym momencie po uptywie terminu dostawy
czgstkowej. Zamawiajagcy moze odstapi¢ od zakupu interwencyjnego, jezeli Wykonawca po otrzymaniu
powiadomienia, o ktérym mowa powyzej, prze§le Zamawiajacemu poczta elektroniczng na adres e-mail
o$wiadczenie o realizacji zobowigzania w nowym terminie, w ktérym nastapi dostawa, a Zamawiajacy
oswiadczenie to zaakceptuje poprzez przestanie Wykonawcy faksem lub poczta elektroniczng pisma o wyrazeniu
zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skutecznosci powyzszego rozwigzania Wykonawca powinien
wysta¢ Zamawiajacemu swoje o$wiadczenie nie pézZniej niz nastgpnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o
zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadat na sobote lub
dzief ustawowo wolny od pracy, wowczas Wykonawca uprawniony bedzie do wystania o§wiadczenia najpézniej
pierwszego dnia roboczego nastgpujacego po tym dniu).”

Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 179 - dot. pakietu nr 62 poz. 1-2:
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z pros$ba o dopuszczenie do zaoferowania w pozycji nr 1 oraz pozycji nr 2
fartuchéw chirurgicznych, wykonanych z wiékniny typu SMMMS, szwy wykonane technikg ultradzwiekowa
- cztero$ciezkowy szew ultradZwickowy. Fartuchy dostepne
w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL. Ponizej tabela rozmiar6w. Pozostale wymagania zgodnie

z SIWZ.

ROZMIAR DLUGOSC FARTUCHA SZEROKOSC FARTU- | DLUGOSC REKAWA
CHA

M 120cm 163¢m 65cm

L 130cm 167cm 72¢cm

XL 140cm 171cm 80cm

XXL 150cm 175cm 86cm

XXXL 160cm 180cm 90cm

Tolerancja +- 2cm +/-2cm +/- 1,5cm

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 180 - dot. wzoru umowy
Wnosimy o obniZenie przewidzianych projektem umowy kar umownych do wysokosci odpowiednio:

a) 3% warto$ci umowy niezrealizowanej cze$ci umowy w § 3 ust 1

b) 0,5% warto$ci towaru nie dostarczonego zgodnie z zaméwieniem Zamawiajgcego w § 3 ust. 2
¢) 1% wartosci towaru, ktérego dostawy Wykonawca odmoéwit w § 3 ust. 4

d) 3% wartosci niezrealizowanej cze$ci umowy w § 3 ust. 12

UZASADNIENIE: Podkreslamy, ze obecne postanowienia projektu umowy dotyczgce kar umownych ksztattujg
kary umowne na razaco wygérowanym poziomie, co moze prowadzi¢ do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: ,, Kodeks cywilny”) oraz art. 484 §
2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: ,justawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji
dominujacej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiajacego wobec Wykonawcy, polegajace
na natozeniu w SIWZ razaco wygérowanych kar umownych na Wykonawce.

Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 181 - dot. wzoru umowy

Whnosimy o dookreslenie pojecia ,,zmian korzystnych dla Zamawiajacego” wyrazonych w § 5 ust. 1 pkt 1 projektu
umowy oraz pojecia ,,razaco wysokich wzrostow cen” zgodnie z § 7 ust. 5 projektu umowy. UZASADNIENIE:
Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi
w dokumencie ,,Zaméwienia publiczne — porady dla 0séb odpowiedzialnych za udzielanie zamowieni publicznych
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dotyczacych unikania najczestszych bledéw popemianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu
strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) ,,Odpowiednio przygotowana specyfikacia powinna byé ltatwa do
zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyzsze zalecenia nalezy stosowaé¢ w kazdym
postgpowaniu, nie tylko tych, ktére sg realizowane z udzialem $rodkéw z POIS. (E. Grabowska-Szweicer, 1.
Granecka, P. Granecki Postgpowanie wykonawcy w zamdwieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby
zaméwieniowe, dokumenty przetargowe, postgpowanie odwolawcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

Odpowiedi: Zamawiajqgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 182 - dot. wzoru umowy

Wnosimy o modyfikacje § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego tresci in fine:
., Z zastrzezeniem wyjqthkow umowq przewidzianych.”

Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 183 - dot. wzoru umowy
Wnosimy o wykre$lenie § 7 ust. 2 projektu umowy.
Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 184 - dot. wzoru umowy

Wnosimy o modyfikacje § 7 ust. 3 pkt 2) projektu umowy poprzez nadanie mu nastepujacej tresci: ,,zmiany

stawki podatku VAT na wyroby bedgce przedmiotem zamdéwienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejscia w zycie
aktu prawnego okreslajgcego zmiang stawki VAT,

z zastrzezeniem, ze zmianie ulegnie wowczas wylqcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana
umowy w tym przypadku nastgpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysoko$¢
stawki podatku VAT na wyroby bedace przedmiotem zamoéwienia jest czynnikiem cenotwdrczym, niezaleznym
do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT nastepuje bowiem w drodze zmiany

wiasciwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawce, a Strony nie moga si¢ uchyla¢ od jej skutkéw i
zobowigzane sg ponosi¢ zwigzane

z nig koszty w terminach i na zasadach okreslonych przez ustawodawce. W ocenie Wykonawcy, w kontekscie

powyzszego, obcigzanie Wykonawcy skutkami tejze zmiany lub skutkami ewentualnego op6znienia w jej
wprowadzaniu, j. uzaleznieniem zmiany ceny brutto w zwiazku ze zmiana stawki podatku VAT od podpisania
stosownego aneksu do umowy ], stoi

w sprzecznosci z przepisami podatkowymi. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane, jak powyzej.
Odpowiedi: Zamawiajgcy podirzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 185 - dot. wzoru umowy

Wnosimy o dodanie do § 7 projektu umowy ust. 6 o tresci: ,, Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosé zmiany ceny w
przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykarnskiego
w stosunku do zlotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastgpi w formie aneksu.”
UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawce jest odpowiedzig na czynniki niezalezne od
Wykonawcy, a majace realny wplyw na cene¢ wyrobéw dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Nalezy
podkreslic,

ze Wykonawca nie powinien by¢ w catosci i samodzielnie obciazany ryzykiem zmiany stosunkéw gospodarczych,
a tym samym  zobowiazany do  realizowania umowy po razaco niskich  cenach.
Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 186 - dot. wzoru umowy
Wnosimy o wykreslenie § 8 ust. 4 projektu umowy.
Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 187 - dot. wzoru umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu przysziej
umowy w zakresie zapiséw § 3 ust. 2:

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych w
formie kar umownych w nastgpujacy przypadkach i wysoko$ciach:

2. W przypadku nie dostarczenia towaru w okre§lonym umowa terminie Zamawiajgcy naliczy kare umowng w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zaméwieniem Zamawiajgcego, za kazdy
dzien,_opdZnienia przy czym zwloka ta nie moze trwaé dhuzej niz 5 dni, jednak nie wiecej niz 10% wartosci
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brutto niedostarczonego zgodnie z zaméwieniem.
Odpovwied;: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. W celu zapewnienia réwnego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadnosci
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie
reklamacji oraz zamiang stéw ,,...od zawiadomienia” na ,,...od uznania reklamacji”.

Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 188 - dot. pakietu nr 62, poz. nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania fartucha o ponizszych parametrach i opisie:

Fartuch chirurgiczny sterylny z wiékniny typu SMS, o gramaturze 40g/m> Rekawy fartucha taczone metoda
ultradzwigkowa, zakoficzone poliestrowym, niepylacym mankietem, sposéb i konstrukcja pozwalajaca na
natozenie fartucha z zachowaniem jatowosci zaréwno z przodu jak i z tyhu operatora, unikatowe zapigcie pod szyja
typu Combitape (o dhugosci min 5 cm - tama z haczykami i polipropylenowym obszarem przylepnym)
umozliwiajace mocowanie brzegéw fartucha w dowolnym miejscu - o duzym zakres regulacji. Wskaznik
odpornosci na penetracje ptynéw 40cm H,O.Podwdjnie pakowane (wiéknina i torebka papierowo -foliowa ),
rozmiary: M, L, XL, XXL?

Qdpowiedi: Zamawiajqcy dopuszeza.

* Pytanie nr 189 - dot. pakietu nr 62, poz. nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zaoferowania fartucha o ponizszych parametrach i opisie:

Fartuch chirurgiczny sterylny z widkniny typu SMS, o gramaturze 40g/m? ze wzmocnieniami z laminatu wiéknina-
folia (PP-PE) w czgsci przedniej i gornej czesci ramion. Rekawy fartucha taczone metoda ultradZzwiekows,
zakoficzone poliestrowym, niepylacym mankietem, sposéb i konstrukcja pozwalajaca na nalozenie fartucha z
zachowaniem jatowosci zaréwno z przodu jak i z tylu operatora, unikatowe zapiecie pod szyja typu Combitape (o
dlugosci min 5 cm - taSma z haczykami i polipropylenowym obszarem przylepnym) umozliwiajace mocowanie
brzegéw fartucha w dowolnym miejscu - o duzym zakres regulacji. Wskaznik odpornosci na penetracje plynow
40cm H0 a w obszarze wzmocnien powyzej 160 cm H,O .Podwéjnie pakowane (widknina torebka papierowo -
foliowa), rozmiary: M , L. , XL, XXL?

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 190 - dot. pakietu nr 66, poz. nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu spelniajacego wymogi SIWZ, jednakze z jedna
r6zowa i jedna zielong igly (zamiast dwoch zielonych)? Pozostaty parametry zgodnie z wymogami SIWZ.
Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszeza.

* Pytanie nr 191- dot. WZORU UMOWY
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o zmniejszenie kary umownej w § 3 pkt.2 i 4 do wysokosci 1%.

Wnosimy o wprowadzenie do umowy przetargowej nowego paragrafu regulujacego skutki wystapienia sily
wyzszej majacej wplyw na realizacje obowigzkéw wynikajacych z igczacej strony umowy. Proponowane
brzmienie:

Sila Wyzsza

1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, ze nie sa odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania silty
wyzszej, w szczegblnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epi-
demiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktére strony nie maja zadnego wplywu i ktérych nie mogly
unikna¢ badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita wyzsza).

1. Strona umowy, u ktérej wyniknely utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania sity wyzszej,
Jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o wystapieniu i ustaniu dziatania sity
wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypemianie zobowigzan wynika-
Jacych z Umowy, zakres asortymentu, ktérego dotyczy, i srodki przedsigwziete, aby te konsekwencje
zlagodzic.

2. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowiazana do konty-

nuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to

mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sily wyzszej.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas dzialania

sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowiazki nie sa wykony-

wane, a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia

W
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utrudniefl w wykoananiu umowy na skutek dziatania sity wyzszej w szczegblnosci nie nalicza sig prze-
widzinaych kar umownych ani nie obciaza sie drugiej strony umowy kosztami zakupéw interwenycj-
nych.

4. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sily wyzszej utrzymuja sie
dluzej niz trzy miesiace od czasu stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze stron moze rozwigzaé
umowe ze skutkiem natychmastowym w czesci objetej dziataniem sily wyzszej. Rozwiazanie umowy
ze skutkiem natychmiastowym nastgpuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wprowadzenie powyzszej regulacji pozwoli na jednoznaczne okreslenie obowigzkdéw stron w przypadku
wystapienia sily wyzszej. Wskaza¢ bowiem nalezy, iz sita wyzsza traktowana jest jako jedna z przestanek
wylaczajacych odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka, a wiec réwniez umozliwiajacych wykonawcy uwolnienie
si¢ od ponoszenia odpowiedzialnosci za niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie tej umowy, w tym za
uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakze w celu zapewnienie ochrony
interes6w obu stron umowy w przypadku wystapienia sily wyzszej wprowadzenie powyzszych zapiséw pozwoli
na podjecie dziataf majacych na celu ograniczenie negatywnych skutkéw wynikajacych z tego stanu.
Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 192 - dot. pakietu nr 33

Prosimy o wyrazenie zgody na dopuszczenie rekawic zgodnych z normg EN 455 potwierdzone badaniami
producenta, bowiem to producent jest podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badar zgodnosci zgodnie z
normg EN 455, z odstapieniem od certyfikatu jednostki notyfikujace;.

Jednoczesnie prosimy o zmniejszenie wymaganych ilosci probek, i wymog ich dostarczenia w ilosci max.
2opakowan (po 1 op. dla rozmiaru M oraz 1 op. dla rozmiaru S). Zataczenie do oferty 3opakowan, jak oczekuje
Zamawiajacy, jest w naszej ocenie mocno wygérowane i nieadekwatne do faktycznych potrzeb, a ponadto naraza
Wykonawcow na zawyzone koszty ztozenia oferty.

Odpowied?: Zamawiajgcy nie wyraza zgoda. Zamawiajgcy nie wyraza zgody o zmniejszenie ilosci probek.

* Pytanie nr 193 - dot. wzoru umowy

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajgcego o dodanie do wzoru umowy ponizszej tredci:

Sita Wyzsza

1. Ktérakolwiek ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy spowodowane przez okolicznosci niewynikajace z winy danej Strony, w
szczegllnoscei za okolicznosci traktowane jako Sita Wyzsza.

2. Dla celéw realizacji Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie zewnetrzne, pozostajace poza kontrolg Stron
oraz niewigzace si¢ z zawinjonym dzialaniem Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ i ktére uniemozliwia
proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmuja w szczegélnosci: wojne, rewolucje, pozary, powodzie,
epidemie, akty administracji pafistwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia stanu Sily Wyzszej, Strona, ktérej taka okoliczno$é uniemozliwia lub utrudnia
prawidlowe wywiazanie si¢ z jej zobowiazan, niezwlocznie powiadomi druga Strong o takich okoliczno$ciach i
ich przyczynie. W6wezas Strony niezwlocznie ustala zakres, alternatywne rozwiazanie i sposéb realizacji Umowy.
Strona zgtaszajaca okolicznosci musi kontynuowaé realizacje swoich zobowiazar wynikajacych z Umowy w
takim stopniu, w jakim jest to mozliwe i musi szuka¢ racjonalnych srodkéw alternatywnych dla realizowania
zakresu, jaki nie podlega wpltywowi Sily Wyzszej.

4. Jezeli stan Sity Wyzszej, bedzie trwal nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dhuzej, Strony mogg w drodze
wzajemnego uzgodnienia rozwigza¢ Umowe bez naktadania na zadng ze Stron dalszych zobowigzan oprécz
platnosci naleznych z tytutu prawidtowo wykonanych ushug.

5. Stan Sity Wyzszej powoduje adekwatne przesunigcie termin6w realizacji Umowy chyba, ze Strony postanowity
inaczej

Odpowiedi: Zamawiajqcy podirzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 194 - dot. pakietu nr 28, pozycja nr 1
Czy zamawiajacy dopusci jako produkt rownowazny przyrzad do pobierania lekéw z opakowan wielodawkowych
o nastgpujacych parametrach:
*  beziglowy przyrzad do pobierania lekéw z fiolek i butelek z gumowym korkiem
o dwuswiattowy
® przeznaczony do wielokrotnych aspiracji
* wyposazony w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzajacy
(bakteryjny) 0,2um z mozliwo$cia zamkniecia klapka
mozliwo$¢ aktywacji 300 razy przez 96 godzin
nie wymagajg stosowania koreczkéw zabezpieczajacych
pasuje do standardowych zlgczy luer oraz luer-lock
w pedni szczelny z bezpiecznym potgczeniem
mozliwo$¢ stosowania z lekami cytostatycznymi
specjalne zakonczenie kolca biorczego umozliwiajgcego
catkowite opréznienie butelki/fiolki
plaska powierzchnia membrany
dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem
nie zawiera lateksu, pcv oraz dehp
sterylizowany tlenkiem etylenu
opakowanie papier-folia?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 195 - dot. pakietu nr 56, pozycja nr1i2
Czy zamawiajacy dopusci przewdd do cystoskopu, resektoskopu o db. catkowitej 2,1 m, przy zgodnosci

pozostatych parametrow z SIWZ?
Qdpowiedi: Zamawiajqgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 196 - dot. pakietu nr 58, pozycja nr 1

Czy zamawiajgcy dopusci gabke nasaczong 4 % roztworem chloheksydyny, przy zgodnosci pozostalych
parametréw z SIWZ?

Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 197 - dot. pakietu nr 4, poz. 1
Czy zamawiajacy wymaga, aby oferowany produkt pozbawiony by} szkodliwych ftalanéw tj. DHP oraz lateksu ?

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 198 - dot. pakietu nr 15, poz. 1
Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie cewnika z balonem 15ml. Reszta parametréw zgodna z SIWZ.

Odpowied;: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 199 - dot. pakietu nr 15, poz. 2
Prosimy zamawiajgcego o dopuszczenie cewnika w roz. od CH10-CH14. Reszta parametrow zgodna z SIWZ.

Odpowieds: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 200 - dot. pakietu nr 25, poz. 1
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie igly w rozmiarze 22G x 1 % ,,”co po przeliczeniu na mm daje 32 mm,
tak samo jak wymagane przez Zamawiajgcego 30 mm

Odpowied?: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 201 - dot. pakietu nr 28, poz. 1
1. Prosimy zamawiajgcego o dopuszczenie portu dostepu luer lock bez zastawki zabezpieczajacej lek przed

wylaniem, z koreczkiem domykanym recznie.
Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy przyrzad do aspiracji z butelek powinien posiadac filtr bakteryjny
o wielkosci porow 0,2 mikrona?
Odpowied;: Zamawiajgcy wyjasnia iz przyrzqd powinien posiadaé filtr — parametréw nie okreslamy.
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3. Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy przyrzad ma posiadac filtr wbudowany na catej dlugosci czesci
chwytnej przyrzadu, nie wystajacy poza przekrdj
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 202 - dot. pakietu nr 30, poz. 1 i
1.Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawki trzyczes$ciowej luer o poj. 3 ml
Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

2. Prosimy zamawiajgcego o wyjasnienie czy strzykawki maja by¢é pakowane w opakowanie z wyraznie
zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne)
Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 203 - dot. pakietu nr 32, poz. 1-2

1. Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie, aby ofertowany produkt mégt rozbijaé czasteczki nebulizatu do §r
2,21 mmad.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszceza.

2. Czy zamawiajacy wymaga, aby przyswajalno$¢ wdychanego nebulizatu wynosita co najmniej 78%?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

3. Czy zamawiajacy wymaga, aby tempo nebulizacji wynosito max 8min dla 3ml roztworu przy przeptywie 101/
min ?
Odpowieds: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 204 - dot. pakietu nr 36, poz. 1
Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie cewnika silikonowanego z balonem uszczelniajgcym 30-50ml.

Odpowied;: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 205 - dot. pakietu nr 41
1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kranika z przedtuzaczem 10 cm, $rednica drenu 2,9 x 4,1 mm

Odpowieds: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 206 - dot. pakietu nr 47, poz. 1-3
1.Czy zamawiajgcy wymaga, aby oferowany produkt pozbawiony byt szkodliwych ftalanéw tj. DHP oraz BPA ?
Odpowied;: Zamawiajqcy nie wymaga.

2. Czy zamawiajacy dopuszcza, aby dren byl zakoniczony facznikiem uniwersalnym, ktéry mozna podigczyé
zarowno do aparatury wymagajgcej facznika standardowego oraz tacznika gwintowanego?
Odpowied?: Zamawiajqgcy nie dopuszcza. Wymaga zapisy siwz.

* Pytanie nr 207- dot. pakietu nr 57, poz. 1

1. Prosimy zamawiajacego o doprecyzowanie, czy zywotno$é systemu beziglowego powinna wynosi¢ min. 300
uzy¢?

Odpowied?: Zamawiajgcy nie wymaga lecz dopuszcza.

2. Prosimy zamawiajacego o doprecyzowanie, czy system powinien posiada¢ przezroczystg obudowe i membrane,
aby zapewni¢ widocznos¢ przeptywu na catej dlugosci zaworu?
Odpowied?: Zamawiajgcy nie wymaga lecz dopuszcza.

* Pytanie nr 208 - dot. pakietu nr 61, poz. 3.
1.Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego:
Sktad zestawu:

1 x serweta na stolik narzgdziowy 152x190 cm, 1 x serweta na stolik Mayo min 80x142 c¢m sktadana rewersowo,
2 x serweta 75x93 cm, przylepna, petno barierowa, ze wzmocnieniem chtonnym 37x58 cm, 1 x serweta 175x183
cm, przylepna, pelno barierowa, ze wzmocnieniem chlonnym 36x64 cm i zintegrowanym organizatorem
przewodow typurzep , 1 x serweta 152x250 cm, przylepna, peino barierowa, ze wzmocnieniem chlonnym 36x65
cm i zintegrowanym 1 organizatorem przewodéw typu rzep,, 4 x recznik chtonny z mikrosiecia zabezpieczajaca
przed rozrywaniem 34x36 cm (Tolerancja rozmiaréw +/-2 cm) .Serwety okrywajace pacjenta wykonane z
wielowarstwowej, dobrze uktadajacej sig ,,oddychajacej”- paro przepuszczalnej widkniny polipropylenowej typu
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SMS o gramaturze max.43g/m?, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chtonnym z laminatu, o facznej gramaturze
min. 115 g/m*,odpornym na penetracj¢ plynéw (min. 200 cmH>0), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho
(min. 250 kPa)

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 209 - dot. pakietu nr 64, poz.2. ,
1. Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oferowany marker powinien by¢ pakowany w komplecie z
elastyczna linijka wykonang z plastiku (utrzymuje stabilno$¢ nawet gdy staje sie mokry) z podziatka co 1 mm do
15 ecm?

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 210 - dot. pakietu nr 46

Czy Zamawiajacy dopusci pgtle do polipektomii owalne j.u. wykonane z plecionego drutu o $redniej sztywnosci,
dt. robocza min. 230cm, $r. ostonki 2,3mm, $rednica otwartej petli: 10mm, 15mm, 24mm, 36mm, rekojesé
skalowana — op. 10szt.

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 211 - dot. pakietu nr 10, poz. 2

»Czy w zwiazku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, ktére ,,zwickszaja bezpieczenstwo kliniczne i tworza
sprawiedliwy dostep do rynku dla producentéw” (Urzad Rejestracji Wyrobéw Medycznych ,,Zestawienie infor-
macji dla producentéw wyrobéw medycznych”), wprowadzajacymi wymog weryfikacji produktéw m.in. pod ka-
tem jakosciowym (producent ma obowigzek prowadzi¢ ocene kliniczna produktu, sporzadza¢ dokumentacje tech-
niczna oraz stosowa¢ oceng zgodnosci), Zamawiajacy chcac prowadzi¢ badania cytologiczne zgodnie z wyzna-
czonymi standardami wymaga posiadania wykazu badan klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicz-
nych potwierdzajacych ich skuteczno$¢ w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostaty réwniez
przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odpowied;: Zamawiajgcy nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 212 - dot. pakietu nr 54, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza: Poz. 1 worek kolostomijny, zamkniety, jednoczesciowy, przezroczysty, z filtrem,
plytka hydrokoloidowa, zapobiegajaca przeciekaniu, docigcie 10-76 mm, pojemnosé 500 ml.
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 213 - dot. pakietu nr 54, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza: Poz. 1 worek kolostomijny, zamykany, jednoczesciowy, przezroczysty, z okragtym
filtrem, z elastyczna plytka dostosowujgca si¢ do ksztaltéw ciata, docigcie 15-55 mm, pojemnosé 520 ml

Odpowied;: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 214 - dot. pakietu nr 54, poz. 2

Czy Zamawiajacy dopuszeza: Worek ileostomijny, otwarty, jednoczesciowy, przezroczysty, z filtrem, zamykany
na rzep, plykta hydrokoloidowa, zapobiegajaca przeciekaniu, dociecie 10-76 mm, pojemnosé¢ 650 ml.
Odpowied?: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 215 - dot. pakietu nr 54, poz. 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza: Worek ileostomijny, otwarty, jednoczesciowy, przezroczysty, z okragtym filtrem,
z elastyczng ptytka dostosowujaca sie do ksztaltoéw ciata, docigcie 10-55 mm, pojemno$é 510 ml.

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza

* Pytanie nr 216 - dot. pakietu nr 54, poz. 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza: Worek urostomijny, jednoczeg$ciowy, przezroczysty, z przylepcem
hydrokoloidowym, zapobiegajacym przeciekaniu, dociecie 10-66 mm, pojemnosé 330 ml, z systemem
antyzwrotnym, zamykany na kurek.

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza
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* Pytanie nr 217 - dot. pakietu nr 54, poz. 3

Czy Zamawiajacy dopuszeza: Worek urostomijny, jednocze$ciowy, przezroczysty, z przylepcem
hydrokoloidowym, zapobiegajacym przeciekaniu, docigcie 10-76 mm, pojemnos¢ 400 ml, z systemem
antyzwrotnym, zamykany na kurek.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 218 - dot. pakietu nr 54, poz. 3
Czy Zamawiajacy dopuszcza: Worek urostomijny, jednoczgéciowy, przezroczysty, z elastyczng ptytka
dostosowujaca si¢ do ksztaltow ciata, dociecie 10-45 mm, pojemnos¢ 460 ml, z systemem antyzwrotnym,

zamykany na miekki kurek.
Odpowied;: Zamawiajgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 219 - dot. pakietu nr 54

Czy Zamawiajacy dopuszcza: Czy Zamawiajacy dopuszcza skladanie zaméwien w pelnych opakowaniach
handlowych (worki stomijne i urostomijne pakowane po 30 szt w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej
firmy nie ma mozliwosci sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyz magazyn znajduje sic na Wegrzech skad
bezposrednio wysylany jest towar do Zamawiajgcego.

Odpowiedi: Zamawigjqgcy dopuszcza.

* Pytanie nr 220 - dot. pakietu nr 54

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie wysylania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyz w
przypadku naszej firmy towary wysylany jest z Magazynu na Wegrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co
uniemozliwia wysylania towar i faktury razem. Do kazdej dostawy dolaczony jest dokument WZ, faktura
dostarczana jest w ciagu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje mozliwo$¢ przesytania skanu faktury
(pdf) na adres mailowy wskazany przez Zamawiajacego. Faktura zostaje automatycznie wygenerowana z systemu,
zaraz po ziozeniu zamoéwienia. Poniewaz jest to system migdzynarodowy, nie mamy mozliwosci ingerowaé w jej
tres¢. Faktura moze zawiera¢ numer umowy.

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wymaga wysylania faktury wraz z towarem zgodnie z zapisami siwz.

* Pytanie nr 221 - dot. pakietu nr 10, poz. 2,3
Czy zamawiajacy dopusci szczoteczki cytologiczne sterylne? Reszta parametréw bez zmian.

Odpowied?: Zamawiajqcy dopuszcza.

* Pytanie nr 222 - dot. pakietu nr 38 - zestaw do pobierania materiatu do badan w czasie odsysania
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do pobierania o poj. 15 ml? Pozostate zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedzi: Zamawiajqcy nie dopuszcza.

* Pytanie nr 223 - dot. pakietu nr 47 — maska tlenowa

Czy Zamawiajacy w poz. 1 i2 bedzie bezwglednie wymagaé zestaw z min. 7 regulatorami przeptywu w zestawie,
kodowane kolorystycznie - 24%, 28%,3 1%,35%,40%,50%,60%. Cato$¢ zapakowana w jednym opakowaniu
foliowym.

Odpowied;: Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 224 - dot. pakietu nr 47, poz. 1i2

Czy Zamawiajacy w poz. 1 i 2 bedzie bezwzglednie wymaga¢ nr katalogowy, waznosé i LOT na opakowaniu
jednostkowym?

Odpowied?i: Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 225 - dot. pakietu nr 47, poz. 3

Czy Zamawiajacy w poz. 3 dopusci dren tlenowy dt. 210 cm?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.
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Sprostowanie - do pakietu 30 - strzvkawki i.u. stervine

Producent /
Nazwa handlowa produktu Jm, Ilos¢
Nazwa oferowanego

Strzykawka j.u. 3-czgsciowa (LUER) Strzykawki j.u. sterylne, pakowane pojedyniczo, niepirogenne, przezroczyste, gtadka, ptynna, szczelna praca ttoka, zabe
skala kontrastujaca, czytelna, pozwalajaca na precyzyijne dawkowanie leku okreslajaca poj. w ml

2ml (op. - 100 szt.) przedziatka co 0,1ml op. 1200
Sml (op. - 100 szt.) przedziatka co 0.2ml op. 2 800
10ml (op. - 100 szt.) przedziatka co 0,5ml op. 3000
20ml (op. - 100 szt.) przedziatka co ). ml op. 3400
Razem :

r W
MABYC - 20mi (o co Imi

Producent /

Nazwa handlowa produktu Jm. Hos¢
Nazwa oferowanego

Strzykawka j.u. 3-czgsciowa (LUER) Strzykawki j.u. sterylne, pakowane pojedyriczo, niepirogenne, przezroczyste, gtadka, ptynna, szczelna praca tloka, zabe
skala kontrastujaca, czytelna, pozwalajgca na precyzyjne dawkowanie leku okreslajaca poj. w ml

2ml (op. - 100 szt.) przedziatka co 0,1ml op. 1200
Smi (op. - 100 szt.) przedziatka co 0,2ml op. 2 800
10m! (op. - 100 szt.) przedziatka co 0,5ml op. 3000
20ml (op. - 100 szt.) przedziatka co 1 ml op. 3400
Razem :

Sorostowanie do pakietu nr 33

dot. kryterium — jest termin dostawy ma byé ocena uzytkowa

JEST

XXI. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY.

Przy dokonywaniu wyboru oferty zamawiajacy stosuje wylgcznie zasady i kryteria
okreslone w niniejszej specy fikacji.
1..Ocenianie kryteria i ich ranga w ocenie (W%) PAKIET NR -
9,11,12,14,15,16,1 7,18,22,23,25,27,29333,37,39,43,44 46,49,50,52,53 54,56,58,59,61-66

-

Oferowaha cena
2. Termin dostawy : 40 %
Razem:
100 %
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| MA BYC
2.1.0ceniane kryteria i ich ranga w ocenie (w%) PAKIET NR -
1,2,3,4,5,6,7,8,10,13,19,20,21,24,26,28,30,31,32,33,34,34,35,36,38,40,41,42,45,47,48,51,55,57,60

1. O‘fe;*owan;{cena = 60%
2, Ocena uzytkowa 40 %
Razem:
100 %
T T

I

Sprostowanie do pakietu nr 46

Qey
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stk

Pakietnr46 —d tkichpo. 1.2 po Iszt

MA BYC - bez pakietu nr 46 (pakiet 46 nie podiesg ocenie usvtkowsj, krvterium jest cena i termin

dostawy),

UWAGA:
Wobec udzielonych wyjasnien na zapytania Wykonawcow jak rowniez
modyfikacji- tresci SIWZ majgcych wplyw na zaoferowany przedmiot
zamoéwienia, nalezy indywidualnie uwzgledni¢ zmiany w ofercie w
formularzu cenowym przedmiotu zamowienia.

7

Z powaz‘anz'em
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